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Standart Piston Tip Kompresor Nebdilizatér Teknik Servis Kilavuzu

Giris

Degerli teknik servis yetkilisi,

Respirox nebulizatér cihazi icin hazirlanan bu servis el kitapgiginin amaci, cihazin
teknik ozellikleri ve uygulanmasi gereken bakim onarim islemleri hakkinda bir kaynak
olusturabilmektir.

Bakim onarim islemlerinin saglikl bicimde uygulanabilmesi icin:

e Bakim-onarim islemlerine baslamadan once litfen servis el kitapcigini dikkatlice
okuyunuz.

e Teknik servis hizmetlerini, yalnizca yetkili ve egitimli personelin vermesini saglayiniz.

e Yedek parca degisimlerinde sadece Heltman'nin Uretmis oldugu orijinal Grtnleri
kullaniniz.

UNUTMAYINIZ Ki,
ANCAK EKSIKSIZ VERILEN TEKNIK SERVIS HIZMETI ILE
MUSTERI MEMNUNIYETININ
DEVAMLILIGINI SAGLAYABILIRSINIZ.
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Cihazin Tanimi

Respirox kompresorll nebulizator cihazi kompresérden gelen basincl hava ile atomizer
seti icerisine konulan sivi fazdaki cozeltiyi kiictk bir hacimde sikistirir ve parcaciklara
ayirarak aerosol haline getirir. Maskeli veya agizlikli atomizer setleri ile kullanilir. Pediat-
rik hastalarda kullanima uygundur.

: On / Off Agma kapama dtgmesi &)\)
: Hava Filtresi

: Hava Cikis Yeri
: Atomizer Hazne
. T Aparati
. Ara baglanti Kandlu
. Elektrik Kablosu
. Aerosol Maskesi
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Servis Hizmetleri

Rutin Bakim Arahiklar:

Respirox kompresorlt nebulizator cihazinin mekanik ve elektronik komponentlerinin ariza
olusmadigi strece rutin bir bakim islemine ihtiyaci yoktur. Ancak sarf malzemelerin uygun
zamanlarda degistiriimesi gerekmektedir. Asagidaki tabloda sarf malzeme degisim sureleri
gosterilmektedir. Sekil 1'de ilgili parcalari gorebilirsiniz.

NO. SARF MALZEME AD!I DEGISIM SURESI

2 Hava filtresi 2 ay (Her hafta temizlenmeli)

4,5,6,8 Agizlikli veya maskeli atomizer seti | 2 ay (Her hafta temizlenmeli)

Cihazin Test Edilmesi:

Respirox piston tip nebulizatér cihazinin mekanik kontrollerinin yapilmasi igin:
1. Cihazin hava cikis fitinginden ara baglanti kantlunt sékiniz.

2. Manometre (bar) ile ¢ikis basincini 6lcliniz.

3. Cikis basinci 2 bar ve Ustlinde ise cihazin kompresortinde bir problem yok demektir. Aksi
durumlarda sorun ¢cézme tablosuna bakiniz.

4. Cihazin sarf malzemelerini kontrol ediniz, gerekiyorsa degistiriniz.
NOT: 2 bar ve Uzerinde ¢ikis basinc alinmasina ragmen aerosol cikisi yoksa atomizer setini
degistiriniz.

Sorun Cézme:

SORUN OLASI NEDEN cOzUM
Cihaz calismiyor Priz baglantisi tam yapilmamis | Elektrik kablosunun baglantisini
kontrol edin

Elektrik kablosunda kopukluk | Elektrik kablosunu degistirin
var

Sebekeden elektrik gelmiyor | Cihazi baska bir prize baglayiniz.

Sigorta atmis Sigortay! degistirin.
Aerosol cikis! Filtre tikali, ortamdan hava Hava giris filtresini temizleyin,
alinamiyor alinamiyor. gerekiyorsa degistirin.
Atomizer seti kullanim 6m- Atomizer setini yenisi ile
rint doldurmus degistirin

Kompresdr yeterli hava
basmiyor

Kompresora yenisi ile degistirin.

Cihaz sesli calisiyor | Kompresor arizali Kompresori yenisi ile degistirin.
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Cihazin Sékiilmesi ve Acilmasi

Cihazin sdkulmesi sirasinda prizin sebeke gerilimine bagh olmadigindan emin olunuz.

NB alt govde
NB st govde
Hava emis filtre yuvasi
Kompresor tutucu
Kompresér tutucu lastigi
Kuru tip pistonlu kompresor
Acma-kapama digmesi
PVC ayak

DIN 967 vida

Kablo gecis lastigi

Hava emis stingeri
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- Cihaz Uzerinde bulunan sarf malzemeleri cihazdan ayiriniz. Yedek Pa r(;a LiSteSi
- 9 numara ile gésterilen 4 adet viday sokinUz.
- 1ve 2 numara ile gosterilen alt ve Ust gdvdeyi birbirinden ayiriniz. 1. NBalt gévde
2. NB Ust govde
3. Hava emis filtre yuvasi
4. Kompresor tutucu
5. Kompresor tutucu lastigi
Kuru Tip Pistonlu Kompresériin Degistirilmesi: 6. Kuru tip pistonlu kompresoér
7. Agma-kapama dugmesi
o 4 o ) , ) 8. PVCayak
- Alt ve Ust govdeyi ayirdiktan sonra kompresor Uzerindeki hava giris ve ¢ikis uclarindaki 9 DIN 967 vida
silikon hortumlari cikariniz. 10.  Kablo gecis lastigi
- Kompresorle on-off anahtar arasinda bagl olan kablonun (+) soketini on-off anahtar 11. Hava emis stingeri

Uzerinden cikariniz.
- 220V girisinden direk motora gelen (-) kabloyu kesiniz.
- Kompresort yerinden cikartarak, yenisini kompresor tutucu lastikler Uzerine yerlestiriniz.

- Yeni kompresoran silikon baglanti hortumlarini baglayiniz. (Hava filtresinden geleni kom- ; e ;
presorln girisine, cikis fitinginden gelen kopresérin ¢ikis ucuna baglayiniz.) Tekn I k Ozel l l kler

- Kompresérden gelen (-) uclu kablo soketini on-off anahtara baglayiniz. (+) uclu kabloyu
ise 220V kablosuna lehimleyiniz.

Elektriksel gereksinim: 230V/50-60 Hz- 0,5 A
Maksimum basing: 3 bar
Agirlik: 1.44 kg
GUralta: 52 dBA
Nebulizasyon hizi: 0.40 ml/dak

Cihaz ici Silikon Hortum Baglantilar:: Atomizer hazne kapasitesi: 5 ml-derecelendirilmis
Cihaz sinifi: lla
Referans standartlari: ANNEX | OF MDD

Hava Giris Filtresi Hava Cikis Filtresi EN 980:2003

ISO 14971:2000
EN 60601-1:1998
ISO 13544-1:2007

Giris Cikig
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Garanti Kosullari

10.

11.

12.

Cihaz, satis tarihinden itibaren Uretim hatalarina karsin 2(iki) yillik bir stre icin par-
ca ve iscilik garantisine sahiptir. Bu slre icerisinde olusan tim Uretim ve malzeme
hatalarini Ucretsiz olarak adresimizde tamir etmeyi taahhit ederiz.

Bu garanti kapsaminda degistirilen tim parcalar Uretici firmaya aittir ve degisimi
takiben bir aylik stre icinde Uretici firmaya goénderilmek zorundadir.

Satisi iptal etme ya da satis fiyatini distrme hakki verilmemistir.
Cihazin hatali kullanimi sonucunda olusan sorunlar garanti kapsami disindadir.

Cihazin icinin yetkili olmayan kisilerce acilmasi cihazin garanti kapsami disinda
kalmasina neden olur.

Bu garanti dogrudan ya da dolayli olarak verilen zararlar kapsamamaktadir.

Cihaz ile ilgili bir sikayetiniz olmasi durumunda lutfen cihazinizi satin aldiginiz
firmaya ya da orijinal paketi ile birlikte saticinizdan aldiginiz satis sertifikasini ve
garanti belgesini icine koyarak ve posta Ucretini 6deyerek tarafimiza gonderiniz.

Bu garanti, normal kullanimlar sirasinda gereken rutin bakimlardan dogan masraf-
lari ve 6zellikle de yirtilma ve kirilmalari kapsamamaktadir.

Bu garanti, cihazinizi “Teknik Ozellikler” kisminda belirtilen elektriksel 6zelliklerin
+/-% 10'luk sapma arali@i icinde kullanmaniz durumunda gecerlidir. Cihazin, Gre-
ticinin belirttigi kosullarin disinda calistirlmasi sonucunda olusabilecek etkilesim-
lerden dogan sorunlar garanti kapsami disindadir.

Bu garanti, dreticinin ya da saticinin yazili izni olmaksizin cihaza miidahale edilme-
si durumunda gecersiz kalacaktir.

Cihaz ile verilen bu garanti, burada yazilan tim kosullarin okunup kabul edilmesi
ile gecerlilik kazanmistir.

Cihazla birlikte kullanilan tim sarf malzemeler garanti kapsami disindadir.
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