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1. Semboller

1.1 Kontrol Tuslar
= Rampa Diigmesi
K Sessiz Digmesi
L Ayarlama Diigmesi
1.2 Cihaz Semboller

| ORED

Kullanim Talimatlarini Takip Edin
Kullanma Talimatlar

Tip BF Uygulanmis Parca (maske)
Sinif II (Cift izolasyonlu)

AC Guicu

DC Glicu

> 12,5 mm Gap, Damlatma (15° egildiginde)
Sicak Yizey

SpO, Yok Alarmi

Uriin Seri Numarasi

Uretici

Avrupa Birliginde Yetkili Temsilci
Avrupa CE Uyumluluk Deklerasyonu

SD Kart

Buradan Su Doldurulmaz

Su Girigi

Su Girig Kapagini Cikarmak Igin Yén Géstergesi

Su Giris Kapagimi Takmak Icin Yén Gostergesi
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2. Uyari, Dikkat ve Onemli Ipuclar

UYARI!
Kullanicinin yaralanma riski vardir.

DIKKAT!
Cihaz hasar gorebilir.

ONEMLI IPUCU!
Galisma 6zellikleri konusunda vurgulama yapar.

Uyarilar, Ikazlar ve Onemli ipuclan bu kilavuzda yeri geldikge gésterilir.

3. Kullanim Amaci

E-20C CPAP sistemi (Surekli Pozitif Hava yolu Basinci) sadece Obstruktif Uyku Apnesi (OSA)
olan Kisilerin tedavisi igin tasarlanmig bir cihazdir, hem evde hemde hastanede.

Cihazin sadece doktor kontroliinde kullaniimalidir. Cihazi satin aldidiniz firma, doktorunuzun
talimatina gére dogru basing ayarlari yapacaktir.

OSA tedavinizi mimkiin oldugunca uygun ve komforlu sekilde cihazin ile yapmak icin bir kag
aksesuar mevcuttur. Sizin igin yazilmis olan terapiyi glvenli ve etkili sekilde aldiginizdan emin
olmak igin sadece Ece aksesuarlarini kullaniniz.

UYARILAR!

¢ Bu cihaz sadece yetiskinlerin kullanimi igin Gretilmistir.

* Bu cihaz yasam destedi icin tretilmemistir.

* Manueldeki yonergelerin tibbi protokollerin yerine gegmesi amaglanmamistir.

* Manyetik Rezonans (MR) ortama MR tibbi cihazlara hasar yada bir risk verebilecek bir cihazi
veya aksesuarlarini getirmeyin. Cihaz ve aksesuarlar MR ortamin glvenligi icin
degerlendirilmemistir.

« BT tarayicilari, Diyatermi, RFID ve elektromanyetik glivenlik sistemleri gibi elektromanyetik
ekipman ile bir ortamda cihazi veya aksesuarlarini kullanmayin (metal dedektérleri), yoksa
cihaza hasar verebilir veya hastaya kabul edilemez bir riske neden olabilir. Bazi elektromanyetik
kaynaklar, belirgin olmayabili, bu cihazin performansinda herhangi bir agiklanamayan
degisiklikler fark ederseniz, siradisi veya sert sesler yapiyorsa, gii¢ kablosunu cikartiniz ve
kullanmayiniz. Ev bakim sadlayiciniza basvurunuz.

DIKKAT!
* Bu cihazin bir doktor tarafindan ve doktora satisi sinirlandiriimistir.

ONEMLI!

* Bu sistemi calistirmadan 6nce tiim kullanici kilavuzunu okuyun ve anlayin. Eder bu sistemin
kullanimi hakkinda herhangi bir sorunuz var ise, cihazi satin aldiginiz firmaya veya doktorunuz
ile irtibat kurun.
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4. Kontraendikasyonlar

Galismalar gdstermistir ki asagidaki énceden var olan kosullar bazi hastalar igin pozitif hava yolu
basing terapisinin kullanimina kontrendike olabilir:

Mutlak Kontrendikasyonlar: pnémotoraks, mediastinal amfizem; beyin omurilik swvisi
sizintisi, travmatik beyin hasari veya pnomosefali; tedavi ©ncesinde gesitli kosullardan
kaynaklanan sok; aktif burun kanamasi; tedavi 6ncesinde Ust gastrointestinal kanama; tedavi
sirasinda maske kullanimini imkansiz hale getiren koma veya biling bozuklugu; dev vokal kord
polipi, vb.

Bagil Kontrendikasyonlar: sol ventrikiil yetmezIigi ile komplike ciddi koroner kalp hastaligi,
akut otitis media, asir solunum yolu salgilar ve zayif 6ksiiriik, zayif spontan solunum, nazal
veya oral trakeal entiibasyon ve trakeostomi, gesitli kosullardan kaynaklanan ciddi burun
tikanikligi, akciger billeri ve solunum maskesine karsi alerjiler vb.

Tedavi esnasinda asagidaki yan etkiler goriilebilir:
- Adiz, burun ve bogaz kurulugu

- Karin sigligi

- Kulak ve sinis rahatsizligi

- Goz kagintisi

- Maske kullanmadan kaynaklanan deri kasintisi

- GogUs rahatsizligi

ONEMLI!

o Uyku diizensizligi, alkol tiiketimi, obezite, uyku ilaglari veya sakinlestiriciler semptomlarinizi
agirlagtirabilir.

o Liitfen 1SO17510:2015 karsilayan maskeyi kullanin.

DIKKAT!
o Eder uyku apnesi semptomlari tekrarlar ise doktorunuz ile irtibat kurun. Terapiniz ile ilgili
herhangi bir sorunuz oldugunda doktorunuz ile irtibat kurun.
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5. Ozellikler

Cihaz Boyutu
Olgiiler: 170 mm x 180 mm x 118 mm, 290 mm x 180 mm x 134 mm (Nemlendirici ile)
Adirlik: 1,5 kg, 2,5 kg (Nemlendirici ile)

Uriin kullanimi, Nakliyesi ve Depolamasi

Operasyon Nakliye ve Depolama
Sicaklik: 5°C ten 35°C (41°F ten 95°F) -25°C ten 70°C (-13°F ten 158°F)
Nem: %15 ten %93 Yogunlagmayan %15 ten %93 Yogunlagmayan
Atmosferik basing: 760 ten 1060 hPa 760 ten 1060 hPa
Calistirma Modu
Stirekli
Calisma Modu
CPAP
SD Kart

SD kart ile hasta verileri ve hata bilgisi kaydedilebilir.

AC Giic Tiiketimi
100 — 240 V AC, 50 / 60 Hz, 2,0 A maks.

USB Iletisim noktasina icin Ana Cihaz teklifi
5V === 20A

Nemlendirici Ana Cihaz teklifi
24V === 1,5A

Elektrik Sokuna Karsr Koruma Tipi
Sinif IT Ekipman

Elektrik Sokuna Karsi Koruma Derecesi
Tip BF Uygulanmig Parga

Su Girisine Karsi Koruma Derecesi
1P22

Basing Araligi
4 ten 20 hPa ya (0,5 hPa artisla), Tekli hata sartlarinda < 30 hPa'dir.

Basing Gosterme Hassasiyeti
+(0,5 hPa+%4)

Statik Basing Stabilitesi
+0.5 hPa

4/ 35
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Kademeli Artis

Kademeli artis zamani 0 ila 60 dakika arasinda degismektedir.

Ses Basing Seviyesi

< 30 dB, cihaz 10 hPa basingta galigirken.

Ses Glic Seviyesi

< 38 dB, cihaz 10 hPa basingta caligirken.

Maksimum Akis
Test Basinci (hPa) 4 8 12 16 20
Hasta Baglanti Baglanti 3 2 11 15 19
Noktasinda 6lglilen basing (hPa)
Hasta baglanti portunda 80 9 91,5 o1 %
ortalama akig (L/dak)

SpO:
Aralik: %0 ~ %100

%70 ile %100 arasindaki SpO, hata mariji

gereksinimi yoktur.

Nabiz
Aralik: 40 ~ 240 atig/dk
Hata Marji: % + 3

Dalga Boylart
Kirmizi: 663 nanometre
Kizilétesi: 890 nanometre

Maksimal Optik Cikis Giicii

1,5 mw maksimum ortalamadan daha az.

Hortum
Uzunluk: 6 ft. (1,83 m)

% £ 3'tlr. %70 alti icin siki SpO, hassasiyet

Hasta Baglanti Portunun Sekli ve Boyutlar
22 mm konik hava cikisi ISO 5356-1'e uyumludur.

6. Cihazdaki Modlar

Bu cihaz asadidaki terapileri sunar:

CPAP — Sirekli Pozitif Havayolu Basinci Sadlar; CPAP teneffiis boyunca basincin sabit bir
seviyesini strdurir. Eger doktorunuz sizin icin rampayl 6nerdiyse, Rampa Diigmesi <1
basarak basinci azaltabilir ve sonra dereceli olarak terapatik basing ayarina arttirir bdylece daha

konforlu sekilde uykuya dalabilirsiniz.

5/35
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7. Sozliik

Apne

Spontane solunumun durmasi ile isaretlenmis bir kosul.

Oto kapal

Bu 6zellik etkinlestirildiginde, maske cikartildiginda cihaz otomatik olarak terapiye son verir. Bu
ozellik sadece su modellerde mevcuttur E-20C-H-O.

Otomatik Agciima

Bu &zellik ile maske igerisine nefes alip verildiginde cihaz otomatik olarak galismaya baslar. Bu
oOzellik her zaman etkindir. Bu 6zellik sadece su modellerde mevcuttur E-20C-H-O.

CPAP

Siirekli Pozitif Hava yolu Basincl.

iCode (iKod)

Kodlar kullanarak terapi yonetim bilgisi ve uyum igin erisim saglama igin amaclanmis bir
oOzelliktir. “iCode”, Hasta Mendistinde gorintiilenen alti ayri koddan meydana gelir ve her kod bir
say! siralamasidir. “iCode Karekod” ve “iCode Karekod+" iki boyutlu kodlari goriintiilemektedir.
LPM

Dakika basina Litre.

OSA

Obstruktif Uyku Apnesi.

Hasta Meniisii

Hasta ayarlanabilir cihaz ayarlarini degistirebilecediniz goriintiileme modudur, bdyle Rampa
ozelligi icin baslangig basinci gibi.

Rampa

Terapi basladiginda hastanin konforunu arttiran bir 6zelliktir. Rampa 6zelligi basinci azaltan ve
sonra dereceli olarak basinci regete basinci ayarina arttirir, bdylece daha konforlu sekilde uykuya
dalabilirsiniz.

Resleks

Firma tarafindan etkinlestirilmis ise, solunum esnasinda basing rahatlamasi saglayan bir terapi
ozelligidir.

Bekleme Durumu

Glic uygulandiginda fakat hava akisi kapali oldugunda cihazin durumu.

Dak

Zaman birimi "dakika" anlamina gelir.

H

Zaman birimi "saat" anlamina gelir.

YYAAGG/AAGGYY/GGAAYY

Tarih anlamina gelir.

6/35

Tirkce



Bespral/l = £ 0 Sistemi Kullanim Kilavuzu V2.11

8. Model
Uriin Agiklamasi
Maksimum
Model Uriin istege Bagh | istege Bagh | Calisma Calisma
Igerigi Aksesuar 1 Aksesuar 2 Modu Basinci
(hPa)
E-20C-H-O
. Isitmali -
Ana cihaz Nemlendirici SpO; Kiti CPAP 20

E-20CJ-H-O

9. Paket Icerigi

Sistemin paketini agtiktan sonra, burada gésterilen herseyin oldugundan emin olun (Uriiniin
farkll turleri farkl bilesenler igerir):
Madde Miktar Notlar
Ana Cihaz 1
Isitmali Nemlendirici
Nemlendirici Unitesi
Hava Filtresi
Glig Adaptoru
Glig Kablosu
SpO; Kiti
SD Kart
Tasima Kutusu
Kullanim Kilavuzu
Hizli Kullanim Kilavuzu

2
o

OO | N[ n|bhjW|N|(H

Istege Bagl

Istege Bagl
istege Bagl

—
o

I R N I R

—_
[

Tum pargalari ve aksesuarlari ile dogal kauguk lateks yapilmamigtir.

Uriin 'Gn émrii bes yil oldugunda kullanimi, bakimi, temizlik ve dezenfeksiyonu kilavuzdaki ile
tam uyum iginde olup olmadigi kontrol edilecektir. Olasi bilegenleri yerini ise, hizmet omrii
uzamis olabilir.

ONEMLI!

» Eder yukaridaki pargalardan herhangi biri kayip ise, firma ile iritbat kurun.

e Bu cihaz lizerinde mevcut aksesuarlarda ilave bilgi igin firma ile irtibat kurun. Opsiyonel
aksesuarlar kullaniliyorken, daima aksesuarlar ile verilmis olan yonergeleri takip edin.

UYARILAR!
e Bu cihaz sadece Ece tarafindan iretilen veya doktorunuz tarafindan &nerilen maske ve
aksesuarlar ile kullaniimahdir. Uygun olmayan maske ve aksesuarlarin kullanimi cihazin
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performansini ve etkileyebilir ve terapinin etkinligini azaltabilir.

« i¢ bilesenlerin yedek parcasi olarak ekipman veya sistemin ireticisi tarafindan satilan kablolar
haricinde belirtilenler disinda aksesuar ve giig kablosunun kullaniimasi emisyon artisina veya

ekipman veya sistemin dayanikliiginin azalmasina neden olabilir.
* SpO; prob kablosunun yalitim tabakasi hasar gordiigiinde, hastaya sonda takmayin.
« Thtiyaciniz varsa SD karti satin almak igin liitfen Ece ile iletisime gegin.

10. Sistem Ozellikleri

Nemlendirici Gostergesi
Gosterge Ekrani

Sessiz Diigmesi

Ayarlama Diigmesi

Giig Gostergesi
Hava Gikisi

Isitici Unitesi

Sekil 10-1
isim Fonksiyon
L Nem seviyesini goster. Toplamda bes seviye bulunmaktadir. Yanan
Nemlendirici A . A, -
Gostergesi mavi gdsterge isiklari dogrudan nem seviyesini gdstermektedir.

Eder yanan gosterge isigi yoksa nemlendirici kapall demektir

Sessiz Diigmesi

Alarmi sessize almak icin bu diigmeye basin. Ancak, eder alarma
sebep olan problem g¢oziilmezse alarm iki dakika sonra tekrar
calacaktir

Ayarlama Diigmesi

Tedaviyi baglat ve cihaz ayarlarini yap

Rampa Diigmesi

Kademeli Artis 6zelligini etkinlestirir

Gosterge Ekrani

Kullanim, mesajlar, izleme verisi vb. mendileri gosterir

Glig Gostergesi Yesil gosterge 1sid1 ile giig kaynadi durumunu gosterir
Hava Cikigi Bagl olan Hortum a veya hava girisine basingli hava verir
Nemlendirici . Y L . M
Baglantisi Ana cihaza bagl olan nemlendiriciye giig saglar
.o Bu Nemlendirici tnitesi gikarildiktan sonra nemlendiriciyi ana cihaza
Isitict Unitesi

baglayin

8/35
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SD Kart Yuvasi —é

iletisim Portuna
DC Girisi ——|
Filtre Kapagi

Sekil 10-2

isim Fonksiyon

SD Kart Yuvasl SD karti bu yuvaya takin

Iletisim Portuna Harici ekipmana badlar (Degil tavsiye edilmeyen cihazlar igin baglanti)

DC Girigi DC glic kaynad icin giris

Cihaza giren hava igerisindeki toz ve poleni filtrelemeye yarayan hava

Filtre Kapag filtresinin kapagini kapatin

11. Itk Kullarum Ayarlari
11.1 Cihazin Yerlestirilmesi

Cihazi saglam, duz bir yiizeye yerlestirin.

UYARILAR!

» Eder cihaz diiserse veya hirpalanirsa, ig pargalarindan kirilan olursa veya igerisine su kagarsa
gic kablosunu gikarin ve kullanimi sonlandirin. Hemen evde tedavi saglayicinizla irtibata gegin.
o Eger oda sicakigi 95°F (35°C)'den daha yiiksek ise, cihaz tarafindan uretilen hava akimi
109,4°F (43°C)'yi asabilir, dolayisiyla dolayisiyla cihaz kullaniimadan 6nce ortam sicakhigini 95°F
(35°C)'nin altina gekmek igin gerekenler yapilmalidir.

DIKKAT!

 Eder cihaz gok sicak yada gok soguk sicakliklara maruz kalmis ise, ayara baglamadan 6nce oda
sicakligina diismesine (yaklasik 2 h) izin verin.

 Bu cihaz nun herhangi bir 1sitma veya sogutma ekipmanindan (6r: zorlanmis hava menfezleri,
radyatorler, klimalar) uzak oldugundan emin olun.

o Cihaz yliksek nemli ortamlarda kullanmak igin uygun degildir. Cihaza su kagmadigindan emin
olun.

o Ayrica yatak takimi, perdeler, veya diger 6gelerin filtreyi veya cihazin havalandirma izgaralarini
engellemediginden emin olun.

o Patlamaya engel olmak igin, bu cihaz yanici gazlarin (mesela anestetik ilaglar) oldugu
ortamlarda kullaniimamalidir.

» Sigara dumani cihaz igerisinde katran birikmesine ve bdylece cihazin hatali galismasina sebep
olabilir.

 Diizglin galismasi igin cihazin etrafinda serbest hava akimi olmalidir.

9/35
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11.2 Hava Filtresi ve Filtre Kapagimn Takilmasi
(1) Hava filtresini filtre kapagina Sekil 11-1'de gosterildigi gibi takin.

w (g

Hava Filtresi Filtre Kapag:
Sekil 11-1

(2) Hava filtresi takili filtre kapagini ana cihaza Sekil 11-2'de gdsterildigi gibi takin.

Sekil 11-2

DIKKAT!
 Cihaz caligirken hava filtresi takili olmalidir.
11.3 Gii¢ Baglantisi

(1) Glig adaptoériinin figini cihazin arkasinda yer alan DC girigine takin;
(2) Guig kablosunu giig adaptoriine baglayin;
(3) Guig kablosunun diger ucunu bir prize takin.

DC Girisi

3 Ana Cihaz

_" Giig Adaptérii
&

Gii¢ Kablosu
Sekil 11-3

UYARILAR!

« Giig kablosu ve gii¢ adaptérii takildiginda cihaz kullanim igin acilir. Ayarlama Diigmesi &
Ufleyiciyi Acar / Kapatir.

 Belirlenen aralik disinda bir AC voltaji ile kullaniimasi (bakiniz Bolim 5 “AC Gig Tiketimi”)
cihaza zarar verebilir veya hatall galismasina neden olabilir.

10/35
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DIKKAT!

¢ Glg kablosunu herhangi bir hasara karsi sik sik denetleyin. Hasar gérmiis bir kabloyu derhal
dedistirin.

ONEMLI!

o Giic kaynaginin kesilmesi ve yeniden gelmesi durumunda, cihaz otomatik olarak kesintiden
onceki calisma durumuna gelecektir.

¢ AC giictinii kesmek igin, glig kablosunu prizden gekin.

11.4 Hortum ve Maskenin Birlestirilmesi

(1) Hortum bir ucunu Sekil 11-4'te gosterildigi gibi ana cihazin hava cikisina takin. Eger ana
cihaz bir nemlendirici ile birlikte kullaniliyorsa borunun bir ucunu Sekil 11-5'te gosterildigi gibi
nemlendiricinin hava gikisina baglayin.

Sekil 11-4

Hava Cikisi

Hortum

Sekil 11-5
(2) Hortum diger ucunu maskenin kullanim talimatina goére maskeye baglayin. Maskeyi takin.
UYARILAR!

« Eder bu cihaz bir cok kisi kullanacak ise (6r., kiralama cihazlar), bir Disiik direng, ana akis
bakteri filtresi bu cihaz ve devre borusu arasinda hizada kurulmalidir. Basing alternatif veya

opsiyonel aksesuarlar yerinde oldugunda ev bakim sadlayiciniz tarafindan onaylanmalidir.

e Eder entegre bir soluma portlu maske kullaniyorsaniz, maskenin konnektoriinii hortuma
baglayin.

o Eder ayr bir soluma portlu maske kullaniyorsaniz, hortumu nefes verme portuna baglayin.
Nefes verme portunu pozisyonlayin bdylece havalandiriimis hava yiiziiniize gelmez. Maskenin
konnektoriinli nefes verme portuna baglayin.

o Eger tam bir yliz maskesi kullaniyorsaniz ( hem agzinizi hem burnunuzu kapatan bir maske),
maske bir gilivenlik valfi ile donatiimalidir.

CO; yeniden solunmasini en aza indirmek igin, hasta asagidaki talimatlari uygulamalidir:

- Ece tarafindan saglanan, birlikte verilen Hortum ve maskeyi kullanin.
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- Cihaz galismiyorken maskeyi bes dakikadan daha uzun siire takmayin.
- Sadece havalandirma delikleri olan maskeleri kullanin. Nefes verme portundaki havalandirma
deliklerini tikamaya veya kapatmaya galismayin.

11.5 Cihaz ile Birlikte Oksijen Kullanimi

Maske baglantisinda oksijen eklenebilir. Bu cihaz ile oksijen kullanildiginda lutfen asagida
listelenmis uyarilari not edin.

UYARILAR!

» Oksijen Hortumunu maskenin oksijen girisine baglayin.

» Oksijen tedarigi tibbi oksijen icin yerel diizenlemeler ile uyumlu olmalidir.

e Oksijeni agmadan o6nce cihazi agin. Cihazi kapatmadan 6nce oksijeni kapatin. Uyarinin
Aciklamasi: Cihaz kapatilir ancak oksijen akisi devam ederse cihazin igerisinde oksijen birikimi
olusabilir ve yangin tehlikesi olusturur. Cihazi kapatmadan 6nce oksijenin kapatiimasi cihaz
icerisinde oksijen birikimini 6nleyecek ve yangin riskini azaltacaktir. Bu uyari biitiin CPAP
cihazlarina uyar.

o Oksijen tutusmayi kolaylastirir. Cihazi ve oksijen tiipinii isi kaynadindan, acik alevden,
herhangi bir yagl icerikten veya diger tutusma kaynaklarindan uzak tutun. E-20C veya oksijen
tiipline yakin alanda sigara ICMEYIN.

* Oksijen kaynaklari cihazdan 1 m (zeri mesafede yer almalidir.

« Bu sistemle birlikte oksijen kullanirken, Basing Valfi cihazi ve oksijen kaynadi arasindaki hasta
devresine in-line yerlestirilmesi gerekir. Basing valfi Unite kapaliyken cihazin igine hasta
devresinden oksijen akmasini 6nlemeye yardimci olur. Basing valfi kullanmasindaki basarisizlik
bir yangin tehlikesine neden olabilir.

e Diizensiz ya da yiiksek basingl oksijen kaynadina baglamayin. Oksijen kaynaginin basinci,
cihazin galisma basincindan asmaz.

11.6 SD Kartin Takilmasi (Yalnizca SD kart ile donatiimis
cihazlar icindir)
SD karti, SD Kart Yuvasina Sekil 11-6'da gosterildigi sekilde takin.

SD Kart Yuvasi

Eger SD kart dogru bir sekilde takilirsa, Sekil 11-7'de gosterildigi gibi cihazin Ana Arayliziinde
dogru takildigina dair bir simge belirecektir.

Sekil 11-6
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-

13/08

Basing  10.5 nes

Rampa 40 o

Sekil 11-7
Eder SD kart dogru bir sekilde takilmazsa, Sekil 11-8'de gosterildidi gibi cihazin Ana Arayliziinde
dogdru takilmadigina dair bir simge belirecektir.

Basing 10,5 nes

Rampa 40 4

Sekil 11-8

DIKKAT!
» Veri kaybini veya cihaza herhangi bir zarar gelmesini engellemek igin, SD kart ancak ana cihaz
hava vermeyi kestiginde gikariimalidir.

11.7 SpO; Kitinin Kullanimi

SpO; Kiti Sekil 11-9'da gorlldigl sekilde bir SpO, Probu, Adaptér ve Baglayicidan
olugmaktadir.

SpO- Probu Adaptér Baglayicidan
Sekil 11-9

11.7.1 SpO; Kitinin Ana Cihaza Baglanmasi
(1) Arkasi Yapistiricih Kagidi Sekil 11-10'un st solunda gosterildigi gibi Taban Plakasinin
arkasindan gikarin.
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Taban Plakasinin  Arkasi Yapistiricih Kagidi
Sekil 11-10

(2) Sekil 11-11'de gosterildigi sekilde ana tabakanin dért deligini dlizgiin bir sekilde yapistirmak
icin ana cihazin arkasinda yer alan referans noktalarina denk getirin.

Taban Plakasinin
Sekil 11-11
(3) SpO; Kit adaptoriiniin arkasinda yer alan iki kopgayi taban plakasinin iki kopgasina
denkleyin ve iki Unite birbirine kenetlenip klik edene kadar itin. SpO, Kit konektoriini ana
cihazin letisim Portuna Sekil 11-12'de gdsterildigi sekilde takin.

iki kopcayr iletisim Portuna

Sekil 11-12

11.7.2 SpO; Kitinin Ana Cihazdan Cikarilmasi

ilk nce SpO; Kit konektdriinii Iletisim Portundan gikarin; daha sonra SpO, Kit adaptériiniin
Cengeline basin ve ayni zamanda, adaptor ve taban plakasini Sekil 11-13'te gosterildigi sekilde
yatay olarak ters istikametlerde gekin.

Cengeline

Sekil 11-13

SpO; Kiti stirekli, miidahalesiz fonksiyonel arteryel oksijen doygunlugunda (SpO;) ve 40 kg'in
lizerindeki yetigkinlerde kalp atigi hizi takibinde kullanilmak igindir.
SpO; Kiti Iletisim Portuna ana cihaza baglandiktan hemen sonra kullanima hazirdir.
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SpO; Kitinin modeli KS-CMO1'dir. SpO, Kiti, FONKSIYONEL OKSIJEN DOYGUNLUGUNU
gostermek Uzere kalibre edilmistir.

Sensorii hastanin isaret parmadina veya herhangi bir parmagina takin.

SpO; sinyalinin érnekleme orani yaklasik olarak 50 Hz ve gergeve giincelleme hizi 1 Hz'dir. SpO,
ve PR degeri daha dnceki 8 titresimli dalga bigimi ile hesaplanmaktadir.

Eder SpO; Kiti anormal bir durumda ise, SpO, degderi bog olacaktir.

Ana cihazin ekrani Sekil 11-14'da gosterildigi sekilde Ana Arayilizii. Hastanin kan oksijen
doygunlugu ve kalp atim hizi terapi esnasinda agikga goriilebilmektedir.

Nabiz hiz:70

Basing  10.5 nea

Rampa 40 4

Sekil 11-14

UYARILAR!

e Uzun sireli kullanimdan sonra hastanin durumuna gére élgme noktalarini diizenli olarak
degistirin. Olcme noktasini degistirin, hastanin ten biitiinligiini ve dolagim sartlarini kontrol
edin ve en azindan her (g saatte bir dogru ayarlamalari yapin.

 Asiri ortam 1s1d1, asirt hareket, damar ici boya kullanimi, zayif bir sekilde agiimis parmak, asiri
parmak biiyikligl veya uygun yerlestiriimemesi SpO, Kitinin performansini azaltabilir veya
Olglimiin dogrulugunu etkileyebilir.

» Tirnak cilasi veya takma tirnak parmak sensoérii kullaniimadan énce gikariimalidir veya hatali
0Olgim sonucu ortaya gikarabilir.

¢ Asin disiik kan basinci, asiri distik sistolik kan basinci, ciddi anemi veya hipotermi hatali
0Olgim sonuglarina neden olabilir.

¢ SpO; Kiti sadece bu cihaz ile kullaniimak igindir.

o Kullanimdan 6nce SpO; Kitinin uyumlulugunu dogrulayin aksi takdirde hastanin yaralanmasina
neden olabilir.

* SpO; Kitinin uzun siire asiri basing ile yanlis uygulanmasi basing yaralanmasina neden olabilir.
« SpO; Kitinin DOGRULGU, FONKSIYONEL BiR TEST CIHAZI ile degerlendirilemez.

* MRI taramasi esnasinda SpO; Kitini kullanmayin.

» Hasarl gibi gériinliyorsa SpO; Kitini kullanmayin.

 Kisa devre meydana gelebileceginden SpO, Kitini suya daldirmayin.

* SpO; Kiti sadece bagli veya takili veya kapali cihazla kesili olmalidir.

11.8 H60 Isitilmis Nemlendiricinin Kullanimi

H60 Isitilimis Nemlendirici evde bakim sadlayicinizdan temin edilebilir. Nemlendirici burun
kurulugunu ve hava akimina nem (ve isi uygulanabilir ise) vererek iritasyonu azaltabilir. Isitilmis
nemlendirici ile ilgili detayh bilgi igin Iitfen isttilmig nemlendiricinin kullanim kilavuzuna bakiniz.
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11.9 Tedaviye Baslama

Cihaz bir prize takin, Ayarlama Diigmesi & basin ve cihaz hava vermeye baslayacaktir.

UYARILAR!

e Ayarlar yaparken doktorunuzun talimatlarina uyun! Bu cihaz le verilmeyen herhangi bir
aksesuarin siparisini vermek igin ekipman tedarikginiz ile irtibata gegin.

e Ece veya doktorunuz tarafindan onerilmedikge herhangi bir yardimci ekipmani bu cihaza
BAGLAMAYIN. Eger cihazi kullanirken gogsiiniizde rahatsizlik, nefes kesilmesi, karin sisligi veya
ciddi bas agrisi rahatsizigi hissederseniz hemen doktorunuz veya ehil bir medikal personele
bagvurun.

12. Rutin Kullanim

12.1 Hortumun Baglanmasi
Ilk Kullanim Ayarlarindaki (B&lim 11) talimatlara gére giic adaptérii ve Hortumu uygun sekilde

takin. Maskeyi ve baglgi maske kullanim kilavuzuna gére baglayin.

DIKKAT!

 Her bir kullanimdan 6nce, Hortumda herhangi bir hasar veya birikim olup olmadigini kontrol
edin. Gerekirse, birikintiyi agmak igin Hortumu temizleyin. Hasarli olan Hortum u degistirin.
Maskede sizinti olmadigindan emin olun.

12.2 Hortumun Ayarlanmasi
Yataginiza uzanin ve uyku esnasinda rahatca donebilecek sekilde Hortumu ayarlayin. Maskeyi
ve baslidi rahatga durana ve gozlerinize herhangi bir hava sizintisi olmayacak sekilde ayarlayin.

12.3 Hava Akisinin Acilmasi

Hava akisini acmak icin Ayarlama Diigmesi & basin. Ekran tedavi basincini diger bilgileri
gOsterecektir.

12.4 Nemlendirici Icerisindeki Suyun Isitilmasi

Cihazi bir nemlendirici ile birlikte kullanirken nemlendirici gosterge isiklarina dikkat edin.
Gosterge 1siklari nemlendiricinin Agik / Kapali durumunu gosterir. Tim gosterge isiklari
soniikken kapali konumdadir.

DIKKAT!

¢ Nemlendiriciyi kullanmadan once su bdlmesindeki su seviyesini kontrol edin. Su bdlmesi
icerisinde yeterli su bulundugundan emin olun ve su bélmesi bos iken nemlendiriciyi Isitmaktan
kaginin.
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12.5 Kademeli Artirma Diigmesinie Kullaniimasi

Rampa Diigmesi =1 her basildifinda basing, baslangic seviyesine diisecektir ve 6nceden
belirlenen kademeli artis zamanina gére hastanin kolayca uyumasini saglamak icin kademeli
olarak énceden ayarlanan tedavi basing seviyesine ylkselecektir. Ekran geri kalan kademeli
artis zamanini dakika cinsinden gergek zamanli olarak gdsterecektir.

UYARILAR!
» Uyku esnasinda Rampa Diigmesi 1 istediginiz siklikta basabilirsiniz.
» Kademeli artig 6zelligi tiim hastalar icin 6nceden ayarlanmamistir.

12.6 Cihazin Kapatiimasi

Maske ve basligi cikarin, Ayarlama Diigmesi & basin ve iki saniye basili tutun ve cihaz hava
vermeyi kesecektir. Cihazi kapatmak igin gii¢ kablosunu prizden gikarin.

13. Hasta Meniisiinde Gezinme

13.1 Hasta Meniisii Gezinme Adimlari

13.1.1 Ana Arayiize Erisim

Glic Kablosu ve giig adaptorinii uygun sekilde baglayin. Ekran, Sekil 13-1'de gdsterilen Ana
Arayizd.

M 13/08/23 21:45

Basing  10.5 iea

Rampa 40 4.

Sekil 13-1

13.1.2 Baslangi¢ Ayarlari Arayiiziiniin A¢ilmasi

Ana arayiizden gonderilen Sekil 13-1'de gdsterilen, basing oldujunda Rampa Diigmesi <1
Uc basili tutun. Ekran Sekil 13-2'te gosterildigi gibi Hasta Menisiiniin Baslangic Ayarlari
Arayliziinu gosterir.

Nemlendirici 2
Rampa siiresi 10 dak
Geciktirme Kapali
Tarih 2013-8-23
Zaman 21:45

ey

Sekil 13-2

Ekranin sol tarafindaki ilk simge [] Ana Araylizii gosterir ve ikinci simge de [J Baslangig
Ayarlar Araylziini gosterir ve Gglincli simge [ icode Araylzii g6sterir. Ayarlama Diigmesi
@ dondiirdiikee isaretgi iki simge arasinda degisir ve ekranda gdsterilen arayiiz buna gére degisir.
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13.1.3 Ayarlama Arayiiziine Erisim

Isaretci simge Uzerindeyken, [I] ekran Ayar Arayiiziini gdsterir. Ayarlama Diigmesi 8
basarak Ayar Arayliziine erigin. Ayar Araylziindeki ilk segenek Sekil 13-3'teki gibi mavi
gosterilir.

Nemlendirici 2
Rampa siiresi 10 dak
Geciktirme: Kapali
Tarih 2013-8-23
Zaman 21:45

Wy

Sekil 13-3

13.1.4 Seceneklerin Secilmesi

Ayarlama Diigmesi & saat istikametinde déndiirdiikge isaretci bir secenekten digerine
asadiya dogdru degisir. Saat yoninin tersine dondiirdiikce isaretci yukariya dogru hareket eder.
Isaretci belirli bir secenek iizerindeyken, Ayarlama Diigmesi & basin, boylece secenek sari
hale gelecektir, bu da simdi segenek ayarlanabilir anlamina gelmektedir, Sekil 13-4'te
Nemlendirici segenegi ile gosterildigi gibi.

Nemlendirici 2

Rampa siiresi 10 dak
Geciktirme Kapali
Tarih 2013-8-23
Zaman 21:45

(]

Sekil 13-4

13.1.5 Seceneklerin Ayarlanmasi

Secenegi Ayarlama Diigmesi & dondirerek ayarlayin. Sekil 13-4'te gosterildigi gibi,
Nemlendirici secenedi secilmistir. Ayarlama Diigmesi & saat yoniinde dondiirdiike
rakam artar ve bu daha yiiksek nemlilik seviyesini gésterir. Ayarlama Diigmesi & saat
yoniniin tersine dondirdiikge rakam azalir ve bu daha diisiik nemlilik seviyesini gdsterir. Bu
esnada Nemlendirici secenegi halen Sekil 13-5'da gosterildigi gibi sari gorindir.

Nemlendirici =]

Rampa siiresi 10 dak
Geciktirme Kapal
Tarih 2013-8-23
Zaman 21:45

(2]

Sekil 13-5
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13.1.6 Ayarlarin Onaylanmasi
Ayarlama Diigmesi & basarak ayarinizi onaylayin. Secenek daha sonra Sekil 13-6'de
gosterildigi bilgi mavi hale gelecektir.

Nemlendirici 3

Rampa siresi 10 dak
Geciktirme Kapall
Tarih 2013-8-23
Zaman 21:45

(]

Sekil 13-6
13.1.7 Sayfa Cevirme
Isaretci Tarih iken, Sekil 13-6'da son secenek gosterilmistir, ejer Ayarlama Diigmesi &
Sekil 13-7'de gosterildigi gibi saat yoniinde dondiirmeye devam ederseniz geri kalan segenekler
yeni bir sayfada gosterilecektir.

2013-08-23
Zaman 21:45
Parlaklik Yilksek
Maske Tipi Nazal
=]
Sekil 13-7

Not: @& bunlar sayfa ¢evirme sembolleridir.

13.1.8 Hasta Meniisiinden Cikis

(1) Baslangig Ayarlari Arayiiziine Donme

Ayarlama Diigmesi @ dondiirerek isaretciyi Sekil 13-8'da gosterildigi gibi Geri segenegine
getirin.

iCode >
Kullan Stre 0h
Hakkinda >

Sekil 13-8

Ayarlama Diigmesi & basin, isaretci ekranin sol tarafinda yer alan ikinci simgeye B atlar.
Ekran, Sekil 13-9'da gosterildigi gibi Baslangig Ayarlari Arayiiziinli gosterir.
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® 13/08/23 21:45|

“' Nemlendirici 3

Rampa siiresi 10 dak
Geciktirme Kapali
‘ Tarih 2013-8-23
Zaman 21:45
L)
Sekil 13-9

(2) Ana Arayiize Donme
Ayarlama Diigmesi & dondirerek isaretciyi Sekil 13-10'de gosterildigi gibi Menii
segenegdine getirin.

iCode >
Kullan Siire 0h
Hakkinda >
< Geri
< Menii

Sekil 13-10

Hasta Menisiinden gikmak icin Ayarlama Diigmesi & basin. Ekran, Sekil 13-1'de
gosterildigi gibi Ana Araylizii gosterecektir.
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13.2 Hasta Meniisii Secenekleri ve Ilgili Aciklamalar

Secenek

Aralik

Aciklama

Nemlendirici

Kapal, 1 ~ 5

Mevcut bes adet nem seviyesi bulunmaktadir. Rakam
buyldikce nem seviyesi ylkselmektedir. “Kapal”
nemlendiricinin kapali oldugu anlamina gelmektedir.
Varsayilan ayar “2dir”

Resleks

Kapal, 1 ~ 3

Bu 0zellik cihazin, hasta nefes verdiginde otomatik
olarak tedavi basincini azaltmasini ve bdylece daha
rahat etmesini saglar. Rakam arttikga cihaz daha gok
basing azaltir. “Kapall”, bu 6zelligin devre digi oldugu
anlamina gelir. Varsayilan ayar “Kapahdir”

Rampa suresi

0 - Maks.
Rampa

Konforu artirmak ve hastanin kolayca uyumasina
yardimci olmak igin Kademeli Artis etkinlestirildiginde
basing kademeli olarak yiikselir. Basglangig basincinin
arttigi kademeli artis siiresi ayarlanabilir. Ayarlama
Diigmesi @& en yakin noktaya dondirdiikge,
rakamlar 5 dakikalk kademeler seklinde artar veya
azalir. Varsayilan ayar “10 dakikadir.” Ekran geri kalan
kademeli artis zamanini dakika cinsinden gergek
zamanl olarak gosterecektir

geciktirme

Acik / Kapali

Nemlendirici agik iken, bu o&zellik, Ayarlama
Diigmesi & bastiktan sonra hava akiminin diisiik bir
basingta (yaklasik 2 hPa) yaklasik olarak 15 dakika
devam etmesini sadlar. Bu, cihaza herhangi bir zarar
vermemesi igin nemlendirici igerisinde kalan buharin
tflenmesini saglar. Bu ozellik, devre digi birakildigi
anlamina gelen “Kapal” pozisyonuna getirildiginde
Ayarlama Diigmesi & bastiktan sonra hava akimini
hemen keser. Varsayilan ayar “Kapaldir”

Tarih

1.1.2000

31.12.2099

Bu segenegin ayarlanarak tarihin ayarlanmasi

Zaman

00:00 — 23:59

Bu segenegin ayarlanarak zamanin ayarlanmasi

Parlaklik

Yiiksek / Dlgiik

Bu segenedin ayarlanarak ekran parlakliginin

ayarlanmasi. Varsayilan ayar “Yiiksektir”

Maske Tipi

Tam ylz;
Nazal;
Yastikli;
Diger

Mevcut (¢ tip maske bulunmaktadir, bunlar tam-yiiz
(tam-yliz maske), nazal (burun maskesi) ve yastikli
(burun vyastigi maskesi). Varsayllan maske tipi
“Nazal'dir” fakat hasta uygun maskelerden de
segebilir. Yukaridaki (g tip Ece maskesinden baska
maske segerken hasta maskeleri Diger olarak
belirleyebilir
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. iCode, hastanin yakin bir zaman dilimi igerisindeki
_iCode, uygunluk verilerine erisim saglamaktadir. iCode modu
iCode iCode QR, verileri sayl siralamalariyla goérintiler ve iCode
iCode QR + Karekod / iCode Karekod + modu ise verileri iki boyutlu
kodlar halinde gérinttiler
Kullan Siire 0 ~ 50000 h | Kullan stire cihazin kullanici tﬁraflr}fian ne kadar siire
kullanildigini gésterir. Kullan stire silinebilir
Cihaz (Model, SN, Sirim, ID) bilgileri ile ilgili
Hakkinda — goriintiler. Bu salt okunur durumdadir ve
diizenlenemez
14. Uyari
Uyari1 Mesaji Aciklama

Elektrik Kesintisi!!!

Eger cihaz hava Uflerken kazara glic kaynag kesilirse duyulabilir bir
uyari sesi gikartr.

Not:

(1) Eger glig kesintisi cihaz bekleme modunda iken meydana gelirse
uyari sesi glkmaz.

(2) Bir giig kesintisi esnasinda ekranda herhangi bir uyari gériinmez

Eger makineden hava akimi glkmazsa; ekranda “Cihaz arizasi'!”

Cihaz arizasi!!! R
mesajl gorundr
Hava akisi agik iken eger hava kagadi 150 L/dak. seviyesini asarsa;
Kagak!! N " P
ekranda “Kacgak!!” mesaji goriinir
Eder cihaza gilic vermesi icin harici glic yerine bir batarya
Disiik Gerilimi!! kullaniyorsaniz, batarya seviyesi disik iken; ekranda “Diisiik
Gerilimi!!” mesaji goriinecektir
Nemlendirici Nemlendirici agik iken galismaz ise duyulabilir bir uyari sesi gikar ve
Arizasi!! ekranda “Nemlendirici Arizasi!!” mesaji goriniir

Filtre Degisim
Zamani!

Filtre Uyanisi 6zelligi etkinlestirildiginde, hava filtresini degistirmeden
on ayarl dedistirme zamani doldugunda bir uyari sesi duyulur;
ekranda “Filtre Degisim Zamani!” mesaji goriniir

SD kart dolu!

Eder SD kartin maksimum kapasitesine ulasilirsa “SD kart dolu!”
mesajl goruntiilenir

SD kart'yi yeniden
takin!

Eder SD kart calismazsa ekranda “SD kart'yi yeniden takin!”
mesajl gorinar
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15. Temizleme ve Dezenfeksiyon

UYARILAR!

¢ Solunum enfeksiyonlarini dnlemek igin cihazin ve aksesuarlarini diizenli olarak temizlenmesi
Gok 6nemlidir.

o Elektrik carpmasina engel olmak igin, temizlemeden 6nce cihazin fisini daima gekin.

« insanlara kars toksik olmayan ve alerjiye sebep olmayan yikama sivilarini kullanin.

e Maske ve Hortumun temizlenmesinde ve temizleme aralidinin belirlenmesinde (Uretici
talimatlarina gore hareket edin.

¢ Temizlemeden oOnce, cihazin prizden gekildiginden ve nemlendiricinin su bdlmesinin
sogudugundan emin olun. Nemlendirici plakanin oda sicakligina sogudugundan emin olun ki
yanmayasiniz.

* Agmayin veya cihaz lzerinde degisiklik yapmayin. Cihazin iginde kullanicinin servis pargasi
yoktur. Onarim ve bakim yalnizca yetkili servis elemani tarafindan yapilmalidir.

UYARILAR!

* Malzemelerin asir 1sinmasi bu malzemelerin erken yipranmasina neden olabilir.

e Cihaz ve aksesuarlarini temizlemek igin klorlu kireg, klor veya koku igeren sollisyonlar
kullanmayin. Nemlendirici ajan veya antimikrobiyal ihtiva eden sivi sabun da kullanilmamalidir.
Bu sollisyonlar temizlenen malzemeleri sertlestirebilir veya émiirlerini kisaltabilir.

o Sicaklik 80°C (176°F) lizerinde iken cihaz ve aksesuarlarini temizlemeyin veya kurutmayin.
Yiksek sicakliklar Griin émrini kisaltabilir.

¢ Cihazi herhangi bir sivi igine daldirmayiniz.

15.1 Maske ve Basligin Temizlenmesi

Detaylar igin, maskenin kullanim kilavuzundaki temizleme talimatlarina bakin.
15.2 SpO; Kitinin Temizlenmesi

SpO; Kitinin ylizeyini temiz, yumusak ve hafif nemli bir kumas ile silin.

15.3 Nemlendirici Su Bolmesinin Temizlenmesi
Detaylar igin, nemlendiricinin kullanim kilavuzundaki temizleme talimatlarina bakin.
15.4 Cihazin Yiizeyini Temizleme

Cihazin yiizeyini yumusak, hafif nemli bir kumas ile silin.

DIKKAT!
 Cihaz ancak kutusu kuru iken, igerisine nem girmez iken kullanilabilir.

15.5 Hortumun Temizlenmesi

(1) Temizlemeden 6nce Hortumu ve maskeyi cihazdan gikarin.
(2) Hortumun igerisinde temizleme sivisi bulunan ilik bir suda temizleyin ve daha sonra temiz su
ile iyice durulayin.
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(3) Temizlemeden sonra, Hortumu serin ve iyi havalandinlimig bir alanda hava ile kurutun ve
dogrudan giines isigindan sakinin. Hortumun hava ile tamamen kurumasi yaklasik olarak 30
dakika alir. Tekrar kullanimdan 6nce Hortumun tamamen kuru oldugunu kontrol edin.

15.6 Hava Filtresinin Degistirilmesi

(1) Hava filtresini gikarmak igin hava filtresi kapagini agin.
(2) Yeni filtreyi filtre yerine yerlestirin ve daha sonra filtre kapagini diizgiin sekilde yerine takin.

UYARILAR!

e Malzeme hasarini 6nlemek igin, yedek hava filtresini dogrudan gines isiginda, nemli
ortamlarda veya donma noktasi altindaki sicakliklarda birakmayin. Hava filtresi her 6 ayda bir
degistiriimelidir (Gergek hijyen kosullarina gére daha fazla siklikta degistirilebilir).

o Kirli bir filtre ile cihazin galistirlmasi diizgiin bir sekilde galismasina engel olabilir ve cihaza
zarar verebilir.

15.7 Dezenfeksiyon

Genel olarak, eer yukaridaki temizleme talimatlarini siki bir sekilde uyguladiysaniz, cihazi ve /
veya nemlendiriciyi dezenfekte etmek zorunda dedilsiniz. Eger cihaz kirlenmisse veya klinik
testlerde kullanildiysa, cihazi dezenfekte etmek igin bir eczacidan dezenfektan satin alabilirsiniz.

Nemlendirici Su Odasi Dezenfeksiyon:
Su bdlmesinin dezenfekte edilmesi igin nemlendiricinin Dezenfeksiyon bélimiine bakiniz.

SpO0- Probunun Dezenfeksiyonu:

Dezenfeksiyondan 6nce, SpO, probunu Bolim 15.2 SpO, Kitinin Temizlenmesine uygun olarak
temizleyin. Her bir kullanimdan &nce, probu, %75 medikal alkol veya %70 izopropil alkol
sollisyonuna batinimis yumusak til ile silerek dezenfekte edin. Dezenfeksiyon sonrasinda
probun yizeyini temiz, yumusak ve hafif nemli bir kumas ile silin ve agik havada kurumaya
birakin.

UYARILAR!

* Dezenfektanlar malzemelere zarar vermekte ve bilesenlerin émiirlerini azaltmaktadir. Uygun
dezenfektani segmeye calisin ve dezenfektan Ureticisinin talimat ve énerilerini uygulayin.

« Dezenfeksiyondan sonra, dezenfekte olan bilesende hasar olup olmadidini kontrol edin.
Hasarli olan herhangi bir bileseni hemen degistirin.

UYARILAR!

* Dezenfeksiyondan sonra, dezenfekte olan herhangi bir bileseni 6zellikle de maske, baslik ve
hortum gibi hasta ile yakin temasta olanlari, dezenfektan kalintilarinin deri ve solunum yoluna
zarar vermesine veya alerji yapmasina engel olmak igin temiz suda giizelce temizleyin.

» Cihaz hastada kullanilirken servis veya bakim yapilmamalidir.

¢ Bu cihazin ve bilesenlerinin énerilenden baska bir sekilde sterilizasyonuna miisaade edilmez.
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16. Cihaz ile Seyahat

UYARILAR!

o Arta kalan bir miktar suyun cihaz igerisine kagmasina engel olmak maksadiyla, yolculuk igin
paketlemeden &nce nemlendiricinin su bélmesini bosaltin.

¢ Bu cihaz yu yanlg bir yiikseklik ayarinda kullanmak hava akisinin regetelenmis ayardan daha
ylksek basingta olmasi ile sonuglanabilir. Seyahat ederken veya yer degistirirken daima
ylkseklik ayarini dogrulayin.

« Atmosfer basinci belirlenen araligin disinda iken (Bakiniz Béliim 5) sizinti uyarisinin dogrulugu
bundan etkilenecektir.

(1) Cihazi ve aksesuarlarini yaninizda tagimak igin Ece tasima kutusunu kullanin. Bunlari, kontrol
edilmis bagajiniza koymayin.

(2) Bu cihaz 100 — 240 V ve 50 / 60 Hz giig kaynaginda calisir diinyadaki herhangi bir (lkede
kullanilabilir. Herhangi bir 6zel ayar gerektirmez ancak gideceginiz yerdeki prizlere uygun
soketleri bilmeniz gerekmektedir. Eger gerekirse yaniniza elektronik madazalarinda
bulunabilecek bir glig soket adaptori alin.

(3) Yedek bir hava filtresi ve acil durum belgelerini (doktorunuz tarafindan doldurulmug ve
imzalanmig) yaniniza almayl unutmayin. Eder hava yoluyla seyahat etmeyi planliyorsaniz,
gidecediniz Ulkedeki sinir ve gumriik memurlarinin cihazi kontrol etmesi durumuna karsi
solunum terapisi ile ilgili birgok dilde hazirlanmis acil durum belgelerini yaniniza almayi
unutmayin. Acil durum belgeleri ile onlara bunun bir medikal cihaz oldugunu kanitlayabilirsiniz.
(4) Givenlik Istasyonlari: Giivenlik istasyonlarinda uygunluk igin cihazin altinda bunun bir
medikal ekipman oldugunu belirten bir not bulunmaktadir. Giivenlik personelinin anlamasina
yardimci olmak igin bu kilavuzu yaniniza almaniz faydali olacaktir.
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17. Cihazin Diger Bir Hastaya Nakledilmesi

Eder cihaz bagka bir hastaya transfer edilirse maske, baslik, hortum ve hava filtresi gibi 6nceki
sahibi ile yakin temasta olan bilesenler gapraz-enfeksiyona engel olmak igin temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir.

18. Yeniden Siparis

Siparisleri yeniden siparis etmek veya filtreleri degistirmek icin cihazi satin aldiginiz firma ile
irtibat kurun.
Bu cihaz rutin servis gerektirmez.

UYARILAR!

e Eder cihaz nun performansinda agiklanmayan herhangi bir degisim farkederseniz, eger
olagandigi ve siddetli sesler gikartiyorsa, eger diismiis veya yanlis idare edilmis ise, eder ekleri
kiriimig ise, veya eklere su girmis ise, kullanimi durdurunuz. firma ile irtibat kurun.

» Eder cihaz bozulursa, derhal firma ile irtibat kurun. Asla cihaz nun eklerini agmaya galismayin.
Onarimlar ve ayarlamalar sadece Ece yetkili servis personeli tarafindan gergeklestirilmelidir.
Yetkilendirilmemis servis yaralanmaya, garantinin gegcersizligine, veya pahali hasarlara neden
olabilir.

» Eger gerekli ise, yerel yetkili saticiniz ile veya teknik servis ile irtibat kurun.

19. Teknik Destek

Eder bakim veya bagka bir ekipmana baglamak gibi belirli maksatlar igin cihazin devre semasina
veya bilegen listesine ihtiyag duyarsaniz dogrudan Ece ile irtibata gegin. Thtiyaciniza gére Ece,
kismen veya tamamen devre semasi ve / veya diger teknik belgeleri saglayacaktir.

20. Cihaz Kullanim Omrii

Cihaz kullanim émriini tamamladidinda, cihazi ve paketlerini yerel yasa ve diizenlemelere gére
elden gikarin.
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21. Sorun Giderme

Asadidaki tablo cihaz sistem ile yasayabileceginiz genel sorunlari ve bu problemlerin muhtemel
coziimlerini listeler. Eger diizeltici hareketlerin higbiri sorunu gozmez ise, teknik servis ile iritbat

kurun.

21.1 Hastalardaki Genel Sorunlar ve Coziimleri

Sorun

Muhtemel Sebep

Coziim (ler)

Kuru, soguk, sulu
ve tikanmis burun;
soguk alginligi

Burun, hava akimi ve
soguk alginligina reaksiyon
gosterir. Hizl hava
akimindan dolay;, hava
sojur bu da burun
mukozasinin tahris
olmasina ve miiteakip

kuruluk ve sismeye neden
olur

Nemlendiricinin nem ayarini yikseltin.

Doktorunuz ile irtibata gegin ve aksini
onermedikge tedaviye devam edin

Adiz ve
kurulugu

bogaz

Muhtemelen hasta agz
aclk uyuyor ve basingh
hava adiz yoluyla disar
gikiyor, bu da burun ve
bogaz kuruluguna sebep
oluyor

Uyku esnasinda adgzin acilmasini
engellemek igin bir gene kayisi takin
veya tam-yliz maskesi kullanin.

Detaylar igin doktorunuz ile irtibata
gegin

Goz kaginmasi

Maske buyukligi veya
modeli dogru olmayabilir
veya maske dodru bir
sekilde vyerlestiriimeyebilir
bu nedenle hava sizintisi
meydana gelebilir

Maskenin alin destedi ve alin arasindaki
mesafeyi azaltin. Maskenin ¢ok siki
ayarlanmasi hastanin yiiziinde izler
birakabilecegini unutmayin.

Maskeye sizintiy1 kesecek sekilde ilave
dolgu yerlestirin.

Uygun bir maske igin ekipman
tedarikginiz ile irtibata gegin. Gerekirse
ilave dolgu ekleyin

Maske tamponu (maskenin
yumusak tarafi) sertlesiyor

Maskeyi maske

dedistirin

veya tamponunu

Yiiz kizarmasi

Maske gok siki

Basligi gevsetin

Maskenin alin destegi ve
alin arasindaki mesafesi
uygun degil

Farkl bir mesafe deneyin. Alin
destedinin acisi ve blylkligli maske
tipine gore farklilik géstermektedir

Yanlis maske biiytikliga

Dogru buyiklikteki bir maske igin
ekipman tedarikginiz ile irtibata gegin

Hasta maske malzemesine
kars! alerjik

Doktorunuz ve ekipman tedarikginiz ile
irtibata gegin.

Dodal kauguk latekstan yapilmamis bir
maske kullanin.

Cilt ve maske arasina bir kaplama
yerlestirin
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Maske
su

icerisinde

Nemlendirici
kullanildiginda eder oda
sicakligi dusik ise

nemlendirilmis hava soguk
boru ve maske igerisinde
yogunlasir

Nem ayarini  dusiriin
sicakidini yiikseltin.
Boruyu yorgan altina yerlestirin veya
boru kilifi kullanin.

Boruyu gevsek ve en algak kismi
hastanin bag hizasindan daha asagi bir
seviyede olacak bigimde asin

veya oda

Burun, sinlis veya

Siniis veya orta kulak

Hemen doktorunuz ile irtibata gegin

kulak agrisi iltihabi
Tedavi basinci 13 hPa'dan
i daha yiksek ise hasta | gaqney havaya alismak en fazla dort
IR EEEn rahatsizlik  hissedecektir. € G =
adapte > hafta alr.
olamamaktan Ancak, tedavi basinc Rahatl b q " |
i hastanin durumuna gore ahatlayin ve burundan nefes alin.
rarzlatsmllk belilenmektedir ve cok | Eder sorun hala ~devam ederse
diisiik ayarlanirsa  uyku doktorunuz ile irtibata gegin
apnesi tedavi edilemez
Muhtemelen hasta agz o
- Uyku esnasinda agzin agilmasini
Engelleyici  uyku | agik uyuyor ve basingli oL
: o engellemek igin bir gene kayisi takin
apnesi hava adiz yoluyla disar 7. .
veya tam-yliz maskesi kullanin.
semptomlari gikiyor, bu da solunum L S
Detaylar icin doktorunuz ile irtibata
tekrarliyor yolunda tikanmaya sebep e
oluyor 98¢
Cihaz cok | Boru uygun sekilde | Hortumu uygun gsekilde yeniden
gurdltala baglanmamig baglayin
Hava Filtresinin Degistirilmesi (bakiniz
15.6 Hava Filtresinin Degistirilmesi) ve
) . Cihazin hava girisi kismen e gl e
Cihazdan  verilen | o\ o) Glabilir bu da cihaza
hava anormal bir yetersiz_hava  akisina Cihazi etrafinda havanin serbestce
sekilde sicak sebep olabilir hareket ettigi bir alana yerlestirin ve

cihazin duvar, perde veya diger esyalar
ile mesafesinin en az 20 santimetre
oldugundan emin olun
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21.2 Cihazdaki Genel Sorunlar ve Coziimleri

Sorun Muhtemel Sebep Coziim (ler)
Otomatik Agma / Kapama | Maske ile birkag derin nefes alin ve cihaz
ozelligi etkin otomatik olarak galisacaktir
. N . .| Glc¢ kablosunun, giic adaptoriinin ve
Gug kaynvagl dogru  bir cihazin uygun sekilde baglandigindan emin
sekilde baglanmamig i
Cihaz - = - A
calismiyor Bir 15191 agarak veya baska bir gsekilde

elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol

Gerilim yok edin. Eder cihazin igerisindeki sigortanin
yanmis oldugundan eminseniz, tamir igin
ekipman tedarikginiz ile irtibata gegin

Herhangi bir neden . S .

. Ekipman tedarikginiz ile irtibata gegin

Cihaz caligiyor

Hortumu uygun sekilde

Hortumu uygun sekilde yeniden baglayin

fakat maske baglanmamig

icerisindeki

basing Maske igerisinde veya

ayarlanmig basing tespit hortum unda | Ekipman tedarikginiz ile irtibata gegin

olan tedavi | delikler olabilir

basincindan

farkl olabilir Arizall bir cihaz Ekipman tedarikginiz ile irtibata gegin

Hava Filtresinin Degistirilmesi (bakiniz 15.6
Cihazin hava girisi tikali | Hava Filtresinin Degistirilmesi) ve hava
olabilir girisini  temizleyin. Hava girisinin tikali
olmadigindan emin olun

Cihaz ok | Tedavi basinc yanhglkla I .

dissik basﬁng degistirildi Doktorunuz ile irtibata gegin

uretiyor Kademeli Artis  6zelligi
i e, . | Gerekirse, Kademeli Artis 6zelligini devre
eeplenia)g Lesinie i den disi birakin veya kademeli artma zamanini
basincina ylkselmesi daha kisa ayarlayin
zaman almaktadr. Bu
normal bir durumdur

Cihaz

agildiktan Cihazin isletim sisteminin

sonra, ekran | yeniden ayarlanmasi veya | Cihazin gii¢ kablosunu gikarin ve 20 saniye

gidip  geliyor | yeniden baglatiimasi | sonra yeniden takin

veya hig | gerekiyor

gOstermiyor

Cihaz bekleme
konumunda ve
calismiyor

Cihazin isletim sisteminin
yeniden ayarlanmasi veya
yeniden baslatiimasi
gerekiyor

Cihazin gli¢ kablosunu gikarin ve 20 saniye
sonra yeniden takin
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22. EMC Gereksinimleri

Klavuz ve iireticinin deklerasyonu - elektromanyetik emisyonlar

Bu cihaz asadida belirlenmis elektromanetik cevrede kullanim igin amaglanmistir. Bu cihaz
kullanicisi onun bu tiir bir ortamda kullanildigini temin etmelidir.

IEC 61000-3-2

Voltaj dalgalanmalari
/ titresim emisyonlari
IEC 61000-3-3

Asadidakilerle
uyumludur

. . Elektromanyetik cevre -
Emisyon Testi Uyumluluk rehberlik
Bu cihaz sadece kendi ig fonksiyonu
RF emisyonlari icin RF enerji kullanir. Dolayisiyla
CISPR 11 Grup 1 onun RF emisyonlari ¢ok disik ve
yakindaki elektromanyetik ekipmanda
herhangi bir etkilesime olasi degildir
RF emisyonlari
Sinif B
CISPR 11 Bu cihaz yurtici kurulumlar ve
Harmonik emisyonlar dogrudan yurtici amach binalarda
Sinif A kullanim igin sosyal distik voltaj giig

tedarik agina baglanmis kurulumlar
dahil tim kurulumlarda kullanim
igindir
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Klavuz ve iireticinin deklerasyonu - elektromanyetik bagisiklik

Bu cihaz asadida belirlenmis elektromanetik gevrede kullanim igin amaglanmistir. Bu cihaz
kullanicisi bu tiir bir ortamda kullanildiindan emin olmalidir.

Bagisikhk IEC 60601 | Uyumluluk Elektromanyetik c¢evre -

Testi test seviyesi seviyesi rehberlik

Elektrostatik Zemin ahgap, beton veya seramik

bosaltim (ESD) +8 kV temas +8 kV temas déseme olmall. Eger zeminler
+15 KV h +15 kv h ahsap sentetik malzeme ile

ava ava i &
IEC 61000-4-2 kaplanmis ise, bagl nem en
az %30 olmalidir
Elektriksel hizl +2 kV glig +2 kV glig Sebeke gli¢ kalitesi tipik ticari ve

gegici / patlama

IEC 61000-4-4

tedarik hatlar
icin

tedarik hatlan
icin

/ veya hastane ortamininki gibi
olmalidir

Dalgalanma +1 kv +1 kV Sebeke gli¢ kalitesi tipik ticari ve
Diferansiyel Diferansiyel / veya hastane ortamininki gibi
IEC 61000-4-5 mod mod olmaldir
0% Ur; 0,5 0% Ur; 0,5
gevrim igin gevrim igin

Gug tedarigi giris
hatlarinda voltaj
daldirmalari, kisa
kesintiler ve

voltaj gesitlilikleri

IEC 61000-4-11

0°, 45°, 90°,
135°, 180°,
225°, 270° ve
315°

0% U 1
gevrim igin

70% Ur; 25/
30 gevrim igin
At 0°

0% Ur; 250/
300 gevrim igin

0°, 45°, 90°,
135°, 180°,
225°, 270° ve
315°

0% Urn; 1
gevrim igin

70% Ur; 25/
30 gevrim igin
At 0°

0% Ur; 250 /
300 gevrim igin

Sebeke glic kalitesi tipik ticari
veya hastane ortamininki gibi
olmalidir. Glig kesintisi esnasinda
cihaz kullanicisi galismaya devam
etmek isterse, cihaz bir bataryada
veya kesintisiz bir gug
kaynagdindan enerijilendirilmelidir

Glig frekansi (50
/ 60 Hz)
manyetik alani

IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Glig frekansi tipik bir ticari veya
hastane ortamindaki manyetik
alanlarinda tipik bir konum igin
karakteristik diizeylerde olmalidir

NOT: Urtest seviyesinin uygulamasi 6ncesi AC sebekesi voltaji dir.
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Klavuz ve iireticinin deklerasyonu - elektromanyetik bagisiklik

Bu cihaz asadida belirlenmis elektromanetik gevrede kullanim igin amaglanmistir. Bu cihaz
kullanicisi bu tiir bir ortamda kullanildigindan emin olmalidir.

Bagisikhik IEC 60601 | Uyumluluk Elektromanyetik cevre -
Testi test seviyesi | seviyesi rehberlik
Tasinabilir ve mobil RF iletisim
ekipmanlari cihaz herhangi bir
L pargasina, kablolar dahil, ileticinin
Tletilmis RF 3V 3V frekansina uygulanabilir
IEC 61000-4-6 0,15 MHz ~ [ 0,15 MHz ~ | denklemden hesaplanmis tavsiye
80 MHz 80 MHz edilen mesafeden daha yakinda
ISM ve 0,15 [ ISM ve 0,15 | kullaniimamalidr,
MHz ve 80 | MHz ve 80 MHz .
MHz arasindaki | arasindaki Tavsiye t_)lunan ayirma
amatdr radyo | amatér radyo mesafesi
bantlarinda 6V | bantlarinda6V | d :1,17ﬁ
d :0135\/; 80 MHz den 800 MHz
10 V/m 10 V/m
T R 43 | 80 MHz den | 80 MHz den | d-070/p 800 MHzden 2,5 Gz
2,7 GHz 2,7 GHz

Iletici Ureticisine gére P watt (W)
olarak ileticinin maksimum gikis
giicli ve dmetre (m) olarak tavsiye
olunan ayrilma mesafesidir.
Sabitlenmis RF ileticiden saha
guleri, elektromanyetik bir saha
incelemesi  ile  kararlastirimig
olarak, # her bir frekans
kapsaminda uyumluluk
seviyesinden diisik olmalidir. ®
Asadidaki sembol ile isaretlenmis
ekipmanin  civarinda  etkilesim
olabilir:

()

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz de, daha yiiksek frekans uygulanmistir.

NOT 2: Bu klavuz tiim durumlarda uygulanmayabilir. Elektromanyetik yayllma yapilardan,
objelerden ve insanlarin yansimasindan ve absorpsiyondan etkilenir.

2 Sabitlenmis ileticilerden saha glicleri, 6rnegin radyo (hiicresel / kablosuz) telefonlar ve
kara mobil radyolari, amator radyolar, AM ve FM radyo yayini ve TV yayini teorik olarak kesin
bir sekilde 6ngériilemeyen. Sabitlenmis RF ileticiler nedeniyle elektromanyetik cevreyi
degerlendirmek icin, bir elektromanyetik saha arastirmasi dustnilmelidir. Bu cihaz
kullanildigi yerde eger 6lglilmis saha glicti yukaridaki uygulanabilir RF uyum seviyesini asar
ise, cihaz normal calismasi onaylanmasi igin gézlemlenmelidir. Eer anormal performans
gozlemlendi ise, ilave Olglimler gereklidir, 6rnegin cihaz tekrardan oryantasyonu veya tekrar
yerlestirilmesi.

® 150 kHz den 80 MHz ye asri frekans araligi, saha gici 10 V/m den az olmali.
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Tasinabilir ve mobil RF iletisim ekipmani ile cihaz arasindaki 6nerilen ayirma
mesafesi

Cihaz, yayim yapan RF bozan etkenlerinin kontrol altinda tutuldugu bir elektromanyetik
ortamda kullaniimak (izere tasarlanmistir. Cihazin mdusterisi veya kullanicisi, iletisim
ekipmaninin azami gikis giiciine bagli olarak tasinabilir ve mobil RF iletisim ekipmani (verici)
ve cihaz arasinda onerilen asadidaki minimum mesafeleri saglayarak elektromanyetik
karismanin engellenmesine yardimci olabilir.

Vericinin 150 kHz ~ 80MHz | 80 MHz ~ 800 MHz | 800 MHz ~ 2,5 GHz
C'JI(;(_JIen
azam\;vg'klsl d=117\/p d=0,35p d=0,70{/p
0,01 0,12 0,04 0,07
0,1 0,37 0,12 0,23
1 1,17 0,35 0,70
10 3,70 1,11 2,22
100 11,7 3,50 7,00

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz de, daha yiiksek frekans uygulanmigtir.

NOT 2: Bu klavuz tim durumlarda uygulanmayabilir. Elektromanyetik yayllma yapilardan,
objelerden ve insanlarin yansimasindan ve absorpsiyondan etkilenir.

Yukaridaki listede yer almayan bir maksimum gikis giicli dereceli vericiler igin, metre (m)
cinsinden onerilen ayirma mesafesi d vericinin frekansina uygulanan denklem kullanilarak
tahmin edilebilir, Iletici Ureticisine gére p watt (W) olarak ileticinin maksimum gikis glca.
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RF kablosuz iletisim ekipmani arasindaki onerilen ayirma mesafesi
Cihaz, yayim yapan RF bozan etkenlerinin kontrol altinda tutuldugu bir elektromanyetik
ortamda kullaniimak Uzere tasarlanmigtir. Cihazin miisterisi veya kullanicisi, iletisim
ekipmaninin azami gikis giicline bagh olarak taginabilir ve mobil RF iletisim ekipmani
(verici) ve cihaz arasinda Onerilen asadidaki minimum mesafeleri saglayarak
elektromanyetik karismanin engellenmesine yardimci olabilir.
. 1IEC
Sikhik Makg,_m um .| 60601 |Uyumluluk| Elektromanyetik cevre
Ui Mesafesi s L
MHz W tgst | seviyesi - rehberlik
seviyesi
385 1,8 0,3 27 27 RF  kablosuz iletisim
450 2 0,3 28 28 ekipmanlari cihaz herhangi
710 bir  pargasina, kablolar
745 0,2 0,3 9 9 dahil, ileticinin frekansina
780 uygulanabilir  denklemden
810 hesaplanmis tavsiye edilen
mesafeden daha yakinda
870 2 0,3 28 28 kullanilmamalidir.
930 Tavsiye olunan ayirma
1720 mesafesi
1845 2 0,3 28 28 6 5
1970 “aV
2450 2 0,3 28 28 Tletici - tireticisine gére P
5240 watt (W) olarak ileticinin
5500 maksimum gikis glici ve d
metre (m) olarak tavsiye
olunan ayrilma mesafesidir.
Sabitlenmis RF ileticiden
saha guigleri,
elektromanyetik bir saha
incelemesi ile
kararlagtiriimis olarak, @ her
5785 0,2 0,3 9 9 bir frekans kapsaminda
uyumluluk  seviyesinden
diistik olmalidir. ®
Asadidaki  sembol ile
isaretlenmis ekipmanin
civarinda etkilesim olabilir:
(%)
()
NOT: Bu klavuz tiim durumlarda uygulanmayabilir. Elektromanyetik yayllma yapilardan,
objelerden ve insanlarin yansimasindan ve absorpsiyondan etkilenir.

UYARILAR!

 Bu cihaz, cep telefonu, alici-verici radyo veya uzaktan kumanda gibi diger elektronik cihazlarin
yakininda veya Uzerinde kullaniimamalidir. E§er bunu yapmak zorunda iseniz cihazin normal
sekilde galisip calismadigi gézlenmelidir.

« i¢ bilegenlerin yedek pargasi olarak ekipman veya sistemin Ureticisi tarafindan satilan kablolar
haricinde belirtilenler disinda aksesuar ve glig kablosunun kullaniimasi emisyon artisina veya
ekipman veya sistemin dayanikliiginin azalmasina neden olabilir.
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23. Sinirl1 Garanti

ECE TIBBI CIHAZLAR VE MEDIKAL SAN.TIC. A.S cihaz cihazinin iscilik ve malzeme hatasiz
olacagini ve ECE TIBBI CIHAZLAR VE MEDIKAL SAN.TIC. A.S e satis tarihinden itibaren ana
tnite icin bir (1) yil ve tiim aksesuarlari igin ¢ (3) ay calisacagini garanti eder. Uriin
spesifikasyonlarina uygun calismazsa ECE TIBBI CIHAZLAR VE MEDIKAL SAN.TIC. A.S kusurlu
malzeme veya parcalar izerinde tamir veya degistirme yapar. ECE TIBBI CIHAZLAR VE
MEDIKAL SAN.TIC. A.S sadece ECE TIBBI CIHAZLAR VE MEDIKAL SAN.TIC. A.S den satici
yerine kadar nakliye Ucretini 6der. Bu garanti kaza, yanlis kullanim,ihmal,tadilat ,malzeme ve
iscilik ile iliskisiz diger kusurlar nedeniyle ortaya gikan zararlari kapsamaz.

ECE TIBBI CIHAZLAR VE MEDIKAL SAN.TIC. A.S BU URUNUN HERHANGI BiR SATISI VEYA
KULLANIMINDAN DOGDUGU IDDIiA EDILEN EKONOMIK KAYIP, KAR KAYIBI, GENEL GIDER
VEYA KAYDA DEGER HASARLAR ICIN TUM SORUMLULUGU REDDETMEKTEDIR.

Bu garanti altinda haklarinizi kullanmak igin, yerel, yetkili saticilar ile irtibat kurun veya:

URETICI:

BMC TIBBI LTD., STi.

Fengyu Binasi Kule A Oda 110, No. 115 Fucheng Yolu, Haidian, 100036 Pekin, GIN
HALK CUMHURIYET]

Tel: +86-10-51663880

Faks: +86-10-51663880 Dahili 810

AB YETKiLi TEMSILCisi:

Sangay Uluslararasi Holding Kurumu GmbH (Avrupa)
EiffestraBe 80, 20537 Hamburg, Almanya

Tel: 0049-40-2513175

Faks: 0049-40-255726

ITHALATCL:

ECE TIBBI CIHAZLAR VE MEDiKAL SAN.TiIC. A.S

Add: Siimer Mah. Prof. Dr. Turan Giines Cad. 57AC 34025 Zeytinburnu / ISTANBUL
No: 77 / 30 Zeytinburnu / Istanbul

Tel: 0212 679 83 80
Faks: 0212 416 58 75
RespiroX,/| ®

Telsiz Mah. Balikli Kazligesme Yolu Yildiz Saray Ankara Cad. No: 102 / 22 Halil Liitfii Dordiincii is
Pasajl No: 77 / 30 Zeytinburnu — ISTANBUL Merkezi Sirkeci — ISTANBUL

Tel: +90 212 679 83 80 +90 212 416 58 79 Tel: +90 530 306 44 39

Faks:  +90 212 416 58 75 Faks:  +90 212 528 07 17

eposta  ecemedikal@respirox.com.tr eposta  volkancalman@respirox.com.tr
Sube 2 - MALTEPE Sube 3 - ANKARA

Bagibiiyiik Mah. Atatiirk Cad. No:10 / A-2 Bahcelievler Mah. Sevket Sureyya Aydemir Sok.
Maltepe - ISTANBUL 4 / A Cankaya - ANKARA

Tel: +90 216 421 10 66 Tel: +90 312 223 33 47

Faks:  +90 530 306 44 39 Faks: +90 312 223 33 48

eposta  ecemedikal@respirox.com.tr eposta  ecemedikal@respirox.com.tr
www.ecemedikal.net Www.respirox.com.tr

Yayin tarihi: 16 Nisan 2019
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