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ALIM / KONTROL

Precision Medical, Inc. EasyPulse Tasinabilir Oksijen Konsantratoérint (POC)
ambalajindan ¢ikarin ve hasar agisindan inceleyin. Herhangi bir hasar varsa,
KULLANMAYIN ve Tedarikginizle irtibat kurun.

KULLANIM AMACI
Precision Medical EasyPulse POC (model PM4150) cihazinin oksijen tedavisi

gerektiren kigilere ek oksijen saglamasi amaglanmistir. Precision Medical POC
bir evde, kurumda, aragta ve portatif olarak kullanilabilir.

KULLANMADAN ONCE TUM TALIMATI OKUYUN.

Bu el kitabi gtivenliginiz icin ve POC’nin zarar gérmesini énlemek igin saglanmistir.
Bu el kitabini anlamiyorsaniz POC’yi KULLANMAYIN ve Tedarikginizle irtibat kurun.

Bu Urtnln bir yasami devam ettirici veya yasami destekleyici cihaz
olmasi amacglanmamistir.

EASYPLISE [POlC
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KISALTMALARIN ACIKLANMASI
mL/dk Dakikada Mililitre

LED Isik Sagan Diyot

POC Tasinabilir Oksijen Konsantratori

GUVENLIK BILGISI - UYARILAR VE DIKKAT
EDILECEK NOKTALAR

A TEHLIKE

/A\UYARI
| A\ DIKKAT
| DIKKAT

Kacinilmazsa 6lim veya ciddi yaralanmayla sonuglanacak
tehlikeli bir duruma isaret eder.

Kacginilmazsa 6lim veya ciddi yaralanmayla sonuclanabilecek
tehlikeli olabilecek bir duruma isaret eder.

Kacinilmazsa hafif veya orta derecede yaralanmayla
sonuglanabilecek tehlikeli olabilecek bir duruma isaret eder.
Guvenlik ikazi sembolli olmadan kullanilirsa, kaginilmazsa mal
hasariyla sonuglanabilecek tehlikeli olabilecek bir durumaisaret eder.

PM4150 SADECE ELEKTRIK CARPMASI YANGIN VE
MEKANIK TEHLIKELER ACISINDAN ES60601-1 (2005,
3rd ed), CAN/CSAC22.2 No. 60601-1 (2008) 62NA

Dikkat! A.B.D. federal kanunlarina gére bu cihaz sadece bir
doktor tarafindan veya emriyle satilabilir.

Bu cihaz cevre igin tehlikeli elektriksel bilesenler igerebilir.
Cihazi standart ¢op igine ATMAYIN. Elektronik Ekipmanin
atilmasi igin yerel atik Yonetimi ile irtibat kurun.

Sembol cihaz tibbi cihazlar ve tim ilgili Uluslararasi Standartlar
ile ilgili 93/42/EEC sayili Direktifin gerekliliklerine uyumlu
oldugunu gosterir. (SADECE CE isaretli cihazlar lizerinde)

Kullanim Onboard Ugak igin FAA tarafindan Yetkili
Hulasa #: FAA-2012-0928

Genel Uyari igareti @ SIGARAICILMEZ
Kullanim Talimatlari izleyin ® K\?I&?\l/ﬁ&?l?\l
Genel zorunlu eylem isareti @ Yag veya Gres YOK
Asiri Isi Uyarisi

Sinif Il Ekipman ﬁ BF Tipi Ekipman

Genel Alarm == = Dogrudan Akim

Giig KAPALI |PX1 Damlama Korumali

Ekipman
Gésterge 1s1g1 Renkler ve Anlami
Kirmizi Uyari - OPERATOR tarafindan aninda yanit gereklidir
Kehribar Dikkat - Istemi yanit OPERATOR tarafindan requiired edilir
Yesil Kullanima hazir
EASYPLISE [POC
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ATEHLIKE

+  Kullanim sirasinda POC yakininda sigara IGMEYIN, bagkalarinin sigara icmesine
izin VERMEYIN ve agik alev BULUNDURMAYIN.

» Herhangi bir tipte alev veya yanici/patlayici maddeler yakininda KULLANMAYIN.

+ POC’nin “Caligtirma ve Saklama Sicakligi Spesifikasyonlari” degerlerini
gecmesine izin VERMEYIN.

» Giris acikliklari bloke olursa Tasima Torbasi asiri isinabilir.

» Ekipman yanici anestezik varliginda kullanima uygun degildir

ELEKTRIK GARPMASI RiSKINi AZALTMAK IGIiN:

* Banyo yaparken KULLANMAYIN.

* Suicine dismug POC’ye UZANMAYIN. Hemen figini ¢ekin.

+ POC'yi tamir etmeye kalkismayin. Herhangi bir girisim elektrik carpmasiyla
sonuglanabilir.

/A UYARI

+ POCi bu el kitabinda tanimlandidi gibi “Kullanim Amaci” igin kullanin.

+ POC MRG sonuglarini etkileyebilecek bir manyetik, ferroz materyal icerir.

» Ekipman alarmi durumunda veya herhangi bir rahatsizlik belirtisi yasiyorsaniz
bagka bir oksijen kaynagina baglanin ve Tedarik¢iniz ve/veya Saghk Bakimi
Uzmaninizla hemen irtibat kurun.

» Bazi durumlarda oksijen tedavisi tehlikeli olabilir; herhangi bir kullanici bu POC'yi
kullanmadan 6nce tibbi tavsiye almalidir.

* Regete eden Saglik uzmani herhangi bir nedenle oksijen kaynaginin kesilmesinin
kullanici acisindan ciddi sonuglari olabilecegini belirlemigse acil kullanim igin
alternatif bir oksijen kaynagi hazir bulunmalidir.

+ POCyitagimadiginiz zamanlarda POC’nin zarar gérmesini dnlemek igin saglam
ve diz bir ylizeye koyun.

* Duvarlardan, mobilyadan ve 6zellikle POC’ye yeterli hava akigini énleyebilecek
perdelerden DAIMA en az 15,24 cm (6 ing) uzakta tutun.

+ POCyi dolap gibi kii¢ik kapali bir alana KOYMAYIN.

» Uzatma kablolar veya elektriksel adaptérler KULLANMAYIN.

* POC maksimum uzunlugu 2,1 m (7 fit) olan tek Iimenli, yetiskin kandliyle
calismak Uzere tasarlanmistir.

» Ayar Diigmesi 360° dénmez. Diigmeyi “KAPALI (O) pozisyondan” az déndiirmek
veya “ayar 5” lizerine déndiirmek Konsantratére zarar verir.

» Precision Medical tarafindan onaylanmayan Bilesenler / Aksesuarlar
KULLANMAYIN, bakiniz “AKSESUARLAR / YEDEK PARCALAR”.

+ POC bir nefes alindiginda konsantre sekilde oksijen iletir. Cevre ortamin
oksijenden zenginlesmesi olasidir. o .

YANMA, ELEKTRIK CARPMASI, YANGIN VEYA KISILERIN YARALANMASI
RiSKIiNi AZALTMAK IGIN:

* Isiveya acik alevden uzak tutun.

Hasarli bir gui¢ kablosu veya fisi olan AC veya DC Glg¢ Adaptéri KULLANMAYIN.
POC disUrilmus veya hasarliysa KULLANMAYIN.

POC lzerinde yag veya gres KULLANMAYIN.

Hava deliklerini ORTMEYIN ciinkii POC icin uygun havalandirma gereklidir.

POC kapagini GIKARMAYIN. Egitimli bir profesyonel tarafindan yapiimahdir.

/\ DIKKAT

+ POC igeride veya disarida kullaniimak tzere tasarlanmistir ve dis ortamda POC
sadece Batarya ile “kuru bir konumda” kullaniimalidir.

» POC kuru kosullarda kullaniimak tzere tasarlanmigtir, POC suya batiriimamali ve
su altinda galigtirlmamalidir.

EASYPLISE [POIC
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DIKKAT

POC yakinina veya lizerine herhangi bir sivi YERLESTIRMEYIN POC icine sivi
girerse hemen guig anahtarini “KAPALI” hale getirin ve elektriksel gikistan figini gekin.

SPESIFIKASYONLAR
Boyutlar Y ukseklik: 25,7cm (10,1 ing)
Geniglik: 16,5cm (6,5in¢)
Derinlik: 11,4cm (4,5ing)
Agirhk: 3,08kg (6,81b)
Sevkiyat Agirhg:: 5,94 kg (13,1 1b)
Rakim: Deniz seviyesinden 2743 m’ye kadar (9000 fit)
Calisma Sicaklig:: 5°C -40°C (41°F - 104°F)

Saklama / Nakil Sicakhg: -20°C -60°C (-4°F - 140°F)
Kullanma / Saklama / Nakil

Bagil Nem: %95’e kadar Yogunlasmayan
Oksijen Konsantrasyonu: %87 - %95
Baglama Siiresi %87 O, Konsantrasyonu < 10 dk
Oksijen Dakika Hacmi*: Ayar 1: 240 +/-%15 mL/dk
Ayar 2: 380 +/-%15 mL/dk
Ayar 3: 520 +/-%15 mL/dk
Ayar 4: 660 +/-%15 mL/dk
Ayar 5: 780 +/-%15 mL/dk
iletme Modu: Sadece Pulslu Mod
Tetik Hassasiyeti: maksimum 0,50 cm H O
Tetik Gegikmesi: tipik olarak 0,11 saniyé
Giig: AC Gii¢ Adaptérii: 100-240 VAC (1,0 A, 120 VAC)
DC Gii¢ Adaptérii: 11-16 VDC (5,0A, 12VVDC)
Pil Siiresi: Ayar 1: 4.5 saat
(Yaklasik) Ayar 2: 3,2 saat
Ayar 3: 2,5 saat
Ayar 4: 1,8 saat
Ayar 5: 1,5 saat
Ses (Ayar 2): 44 dBA
Kaniil: Maksimum 2,1 m (7 fit) uzunlugunda standart yetiskin boyu tek limenli nazal kaniil.
Ekipman Sinirlandirmasi:
Sinifll - elektrik carpmasina karsi koruma agisindan
BF tipi - elektrik garpmasina kargl koruma derecesi
IPX1 - sivi girmesine karsi koruma derecesi
Calisma Modu - Srekli

Ugucu Organik Bilesen (VOC) ve Partikiil Sartlari:
EasyPulse POC’den iletilen oksijen partikiilat dlizeyleri, VOC dlzeyleri, karbonmonoksit
diizeyleri, karbondioksit diizeyleri ve ozon diizeyleri i¢in su sartlar karsilar:

EPA PM25 Partikilli Madde

ASTM D5466 Ozon Duzeyleri

21 CFR 801,415 Karbonmonoksit Diizeyleri
EPA NAAQS - Karbonmonoksit Karbondioksit Duzeyleri

OSHA Tarafindan izin Verilen Maruz Kalma Limitleri
Atmosferlerde Ugucu Organik Kimyasallari Belirlemek igin Standart Test Yontemi
(Kutu Ornekleme Metodolojisi)

* Deniz seviyesinde
Spesifikasyonlar 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

EASYPUISE [POC
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BILESEN TANIMI

A\ DIKKAT

Eksik veya okunmayan etiketler degistiriimelidir, Precision Medical, Inc. ile irtibat kurun.
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CALISTIRMA TALIMATI
A\ UYARI

» POCi galistirmadan dnce bu kullanici el kitabini okuyun.

» POC bir yetiskin tarafindan veya yetiskin gézetiminde bir gocuk tarafindan
kullanilabilir.

» Alarmlari géremeyen veya duyamayan veya rahatsizligini ifade edemeyen ve
bu POC'yi kullanan hastalar igin ek izleme veya dikkat gerekebilir.

e Ayar Diigmesi 360° donmez. Diigmeyi “KAPALI () pozisyondan” az
déndirmek veya “ayar 5” lizerine déndiirmek Konsantratére zarar verir.

/A DIKKAT

+ Hastaya uygulamadan énce yazilan dozu DAIMA dogrulayin ve sik sik izleyin.

» Uygun Oksijen Akisi icin kullanim éncesinde veya sirasinda kanliin
tikanmamis ve bukulmemis oldugundan emin olun.

* POC ile nemlendirici siseleri KULLANMAYIN.

» POC'yi pediatrik, distk akisl nazal kandller veya oksijen maskeleri ile
KULLANMAYIN.

DIKKAT

« POC'yi kullanim dncesinde goérsel hasar agisindan inceleyin, hasarliysa
KULLANMAYIN.

* POC’nin hasar gérmesini 6nlemek icin POC'yi giris filtresi olmadan veya giris
filtresi 1slakken KULLANMAYIN.

EasyPulse POC Kullanimi

1. Her kullanimdan 6nce batarya durumunu (seviyesini) dogrulayin ve gerekirse
sarj edin.

2. Maksimum uzunlugu 2,1 m (7 fit) olan bir standart yetigkin boyu tek limenli
oksijen nazal kanultiinin ucunu POC’nin oksijen ¢ikisi baglantisina takin.

0 Dizgtin bir sekilde calisabilmesi igin, sadece bir yetigkin tek liimenli kandil

maksimum 2,1 m (7 ) kullanin. T T
3. Kandlu kulaklarinizin Gizerine koyun ve

¢tkintilari Ekipman Tedarikginiz veya kandl

Ureticiniz tarafindan talimat verildigi sekilde ? ? 9

burnunuzun iginde yerlestirin. /
4. Kullanmadan énce POC iizerindeki giris ve % VEYA

cikis acikhiklarinin tikal olmadigindan emin (,

olun. Agikliklarda herhangi bir tikaniklik )

performansi 6nleyebilir.

5. 3 glc segeneginden birini secin: AC Gug Adaptéri, DC Gug Adaptéri veya Dahili
Batarya (Bu 3 segenegin ayrintilari igin kullanici el kitabinda “GUC KAYNAGI”
kismina bagvurun).

6. POC'yi kismini ayar digmesini saat yéniinde digme size recgete edilen akis
ayar numarasina isaret edinceye ve rakam yesil yanincaya kadar gevirerek
“ACIK” hale getirin.

7. Burnunuzdan normal bir sekilde nefes alin. POC her nefes algiladiginda dlgilen
bir oksijen pulsu iletilecektir. POC’nin uygun sekilde tetikledigini gostermek tizere
yanan ayar numarasi her nefes algiladijinda kisa sure igin sénecektir.

POC'yi “KAPALI” hale getirmek ¢in donen dugmeyi saat yéniiniin tersine “OFF”
(KAPALIO) pozisyona gevirin.

®

EASYPLISE [POC
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Calistirma Pozisyonu
POC dik pozisyonda, tagsima torbasi ile veya olmadan asagida gosterildigi
gibi gahistirnlabilir.

POC yatay pozisyonda SADECE agagida gosterildigi gibi tasima
torbasindayken calistirilabilir.

> =

Tasima Torbasinin Kullaniimasi

Tasimatorbasi POC'’yitasimayi kolaylastirma, titreme nedeniyle hareketi 6nleme
ve cihazi kiglk kazalardan koruma amaghdir.

DIKKAT

Tasima torbasinin POC’yi su gegirmez hale getirmesi veya cihazi
ciddi dusmeler veya kazalar ya da koétu kullanima karsi korumasi
amaglanmamistir.

PO’yu tasima torbasina yerlestirirken sunlardan emin olun:
* POC'yi torba igine yerlestirmeden 6nce torbanin temiz ve bos
oldugundan emin olun.
» Kontrol digmesi ve kontrol panelinin torbadaki saydam pencere ile
hizalandigindan emin olun.
» Alt egzoz ¢ikiglarinin torba altindaki ag aciklikla hizalandigindan emin
olun.

EASYPLISE [POlC
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Kontrol paneli ve saydam pencere uygun sekilde

hizalanmis

Cikis acikliklar ve ag alani uygun sekilde

hizalanmis

Uygun tasima pozisyonu

/A UYARI

YA

Tasima torbasi tizerindeki ag POC’yi soguk durumda ve dogru
calisir sekilde tutmak icin POC Uzerindeki ¢ikis acikliklariyla
hizalanmalidir.

Cikis acikliklarinin tagima sirasinda vicuttan uzaga dogru
yonlendirildiginden emin olun.

Torbanin disi kismi sicak gibiyse veya rahatsizliga yol agarsa
POCyi yere koyun ve agikliklarin tikali olmadigini kontrol edin.
Hava Agikliklarini ORTMEYIN ciinkii POC igin uygun bir
havalandirma gereklidir.

POC’nin tasima torbasindayken cilde dogrudan temas
etmesinden KAGININ.

Tasima sapi kanat sabitlenmis olarak asagidaki pozisyonlardan herhangi
birine yerlestirilebilir.

EASYPLISE [POC
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GUG KAYNAGI

0 Cihaza zarar gérmesini 6nlemek igin, yalnizca
Precision Medical harici gli¢c kaynaklarindan onaylad..

AC Gii¢ Adaptorii:

AC gui¢ adaptori POC'yi bir 100-240 VAC, 50/60 Hz duvar ¢ikisina baglar. Glg
adaptori POC’ye gu¢ vermek icin AC voltajini DC voltajina donastirtr. AC
adaptort POC'’ye gug verir ve ayni anda dahili bataryayi sarj eder.

Baglanti: AC Gii¢ Adaptorini POC’ye baglamak igin DC gli¢ konektorinl
POC gug giris jakina yerlestirin ve AC duvar figini bir duvar ¢ikisina yerlestirin.

Kuzey Amerikan Kablosu (Gésterilmistir)
SADECE 110 Volt/ 10 Amp

DC Fisi AC Duvar Fisi

DC Gii¢c Adaptorii:

DC gug¢ adaptéri POC’yi otomobilin 12 VDC ¢ikisina baglar. DC adaptoru
POC’ye glg verir ve ayni anda dahili bataryayi sarj eder.

Baglanti: DC Gl¢ Adaptoérini POC'ye baglamak igin DC gli¢ konektorinG

POC gu¢ giris jakina yerlestirin ve diger ucu otomobilinizin 12 V aksesuar
jakina yerlestirin.

Araba Aksesuar Fisi

EASYPLISE [POIC
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Dahili Batarya Paketi:

POC dahili sarj edilebilir bir lityum iyon batarya paketi icerir. Tam sarj edildiginde
ayara bagli olarak batarya POC’ye 4,5 saate kadar gti¢ verir. Kontrol panelinin
sag Ust kdsesindeki batarya Gug Gostergesi POC agikken dahili bataryanin
sarj duzeyini surekli olarak gosterir. Batarya sarj dizeyi %15’e distiginde
son LED surekli kirmizi yanar ve dakikada bir kisa bir duyulabilir bip sesi ¢ikar.
Batarya sarj seviyesi %5’e dustiginde son LED kirmizi yanip sdnmeye baslar
ve bataryanin hemen hemen bittigine ve POC'yi baska bir gi¢ kaynagina
baglamaniz gerekecegine isaret etmek lUzere her 20 saniyede bir kisa bir
duyulabilir bip sesi ¢ikar.

BATARYANIN ILK KULLANIMDAN ONCE TAMAMEN SARJ EDILMIS
OLMASINI SAGLAYIN.

Sarj Etme: Dahili batarya AC Giig Adaptori veya DC Glig Adaptoriinil POC'ye
baglayarak sarj edilebilir. Dahili batarya gui¢ baglanir baglanmaz sarj olmaya
baslar. Ayrica dahili batarya sarj olurken POC'yi calistirabilirsiniz.

Lityum lyon Pil Kullanim Kilavuzu

Uygun Kullanim: Saklama:

Pil 6mriinii uzatmak agisindan pilin | Kullanmadan uzun siire(>1 ay)
tamamen desarj olmasini beklemek | saklanmasi durumunda pil 6mriinii
yerine pili sik sik garj etmek daha uzatmak igin pili yaklagik %50 garj
iyidir. diizeyine garj etmeye dikkat edin.

AKSESUARLAR / YEDEK PARCALAR
Yalnizca asagida listelenen driin POC ile kullaniimak igin vardir.

Tanim Parca No
Girig Filtresi 505847
AC Gug Kablosu 506961
AC Gug¢ Kaynagi 506629
DC Gug¢ Kaynag 506750
Tasima Torbasi 506707
Geri Tagsima ¢antasi paketi 507303
Kanl 504833

AC Gl¢ Adaptérii icin diger Diger Gii¢ Kablosu / Fis kombinasyonu SADECE Precision
Medical, Inc. yoluyla saglanir.

EASYPLISE [POC
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ALARM /| GOSTERGELER / SORUN GIDERME

H~

Yesil Kullanima hazir
Kehribar | Dikkat - Istemi yanit OPERATOR tarafindan requiired edilir
Kirmizi | Uyari - OPERATOR tarafindan aninda yanit gereklidir

Sesli Alarm ve LED Gdostergeleri tabloda verilmisgtir.

Gors;i!on?:;:ergel Sesli Alarm Olasi Neden Coziim 0
Dahili Batarya Tekrarlayan bip | Dahili batarya POC'yi AC Gii¢ Adaptorti, DC
Diizeyi sarjl %15'in altina Guig Adaptérii veya harici batarya
Gostergesindeki son inmistir paketine baglayin.
LED kirmiziya doner
Dahili Batarya Tekrarlayan bip | Dahili batarya sarji | 1. POC’yi AC Guig¢ Adaptort, DC
Diizeyi %5'in altina inmistir Gl¢ Adaptérti veya harici
Gostergesinde son batarya paketine baglayin.
LED kirmizi yanip 2. Gug kaynagi yoksa alternatif
soniiyor oksijen kaynagina gegin
inhalasyon sirasinda | Tekrarlayan bip | 1 dakika boyunca 1. Kantlin bakdlmemis oldugunu
saptanan bir nefesi nefes saptanmadi dogrulayin
gostermek iizere 2. Kanilun oksijen ¢ikisina uygun
ayar numarasl yanip sekilde baglanmis oldugunu
sonmiiyor ve amber dogrulayin
alarm gostergesi 3. Kanilin burun igine yerlestirilmis
yaniyor oldugunu dogrulayin
inhalasyon Tekrarlayan bip | 2 dakika boyunca 1. Kaniiliin bikilmemis oldugunu
sirasinda saptanan nefes saptanmadi dogrulayin
bir nefesi 2. Kandlin oksijen ¢ikisina uygun
gostermek lizere sekilde baglanmis oldugunu
ayar numarasil dogrulayin
yanip sénmiiyor 3. Kanilin burun igine yerlestirimis
ve kirmizi alarm oldugunu dogrulayin
gostergesi yaniyor 4. Alarm devam ederse alternatif
oksijen kaynagina gegin ve
Ekipman tedarikginizle irtibat kurun
Amber alarm Tekrarlayan bip | Nefes hizi 35 nefes | Nefes hizinin yavaglamasi igin
gostergesi yaniyor | dakika tzerinde aktivite dlizeyini azaltin
Kirmizi alarm Tekrarlayan bip | Nefes hizi 1. Nefes hizinin yavaglamasi igin
gostergesi yaniyor 1 dakikadan aktivite dizeyini azaltin
uzun stire boyunca | 2. Alarm devam ederse alternatif
35 nefes / dakika oksijen kaynagina gegin ve
Uzerinde Ekipman tedarikginizle irtibat kurun
Kirmizi alarm Tekrarlayan bip | Anormal kompresér | 1. POC'yi “KAPALI” pozisyona getirin
gostergesi yaniyor, calismasi saptanmis | 2. POC'yi tekrar yazilan ayarda
Unite calismiyor ve “ACIK” duruma getirin
ayar numarasi 1 ve 3. Alarm devam ederse alternatif
2 yanip soniiyor oksijen kaynagina gegin ve
Ekipman tedarikginizle irtibat kurun
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Gors;:o(z?:rtr:erge/ :I(;?rl:\ Olasi Neden Cozim o
Kirmizi alarm Tekrarlayan Dahili batarya 1. POC'yi kapatin ve varsa giig
gostergesi bip calisma sicaklig kaynaklarini ayirin
yaniyor, linite araligi disinda 2. Giris filtresinin temiz oldugunu
calismiyor ve ayar kontrol edin
numarasi 1 ve 3 3. Giris ve ¢ikis agikliklarinin herhangi
yanip soniiyor bir sekilde bloke olmadigindan emin
olun
4. POC'yi belirlenmis calisma sicakligi
araliginda galistirdi§inizdan emin olun.
5. Tekrar aglk duruma getirmeden dnce
POC’nin sogumasini ve isinmasini
beklemek gerekebilir.
Kirmizi alarm Tekrarlayan Motor maksimum 1. POCyi kapatin
gostergesi bip calisma sicakhigini | 2. Giris filtresinin temiz oldugunu
yaniyor, linite gegmis kontrol edin
calismiyor ve ayar 3. Giris ve ¢ikis agikliklarinin herhangi
numarasi 1 ve 4 bir sekilde bloke olmadigindan emin
yanip soniiyor olun
4. POCyi belirlenmis galisma sicakligi
araliginda galistirdiginizdan emin olun
5. Tekrar “ACIK” hale getirmeden énce
POC’nin sogumasini beklemek
gerekebilir
Kirmizi alarm Tekrarlayan Basing normal 1. POC'yi “KAPALI" poziyona getirin
gostergesi bip calisma disinda 2. POClyi tekrar yazilan ayarda “ACIK”
yaniyor, linite duruma getirin
galismiyor ve ayar 3. Alarm devam ederse alternatif
numarasi 1 ve 5 oksijen kaynagina gegin ve Ekipman
yanip soniiyor tedarikginizle irtibat kurun
Kirmizi alarm Tekrarlayan Fan bozuklugu 1. POC'yi “KAPALI" poziyona getirin
gostergesi bip 2. POCyi tekrar yazilan ayarda “ACIK”
yaniyor, linite duruma getirin
galismiyor ve ayar 3. Alarm devam ederse alternatif
numarasi 2 ve 3 oksijen kaynagina gecin ve Ekipman
yanip soniiyor tedarikginizle irtibat kurun
Kirmizi alarm Tekrarlayan Arizali elektrik 1. POC'yi “KAPALI" poziyona getirin
gostergesi bip baglantisi 2. POCyi tekrar yazilan ayarda “ACIK”
yaniyor, iinite duruma getirin
galismiyor ve ayar 3. Alarm devam ederse alternatif
numarasi 2 ve 4 oksijen kaynagina gecin ve Ekipman
yanip soniiyor tedarikginizle irtibat kurun
Amber alarm Gegersiz Servis Gerekli 1. POC'yi kullanmaya devam edin
gostergesi yanip 2. Ekipman Tedarikginizle irtibat kurun
soniiyor ve linite
calisiyor
Kirmizi alarm Gegersiz Servis Gerekli 1. Baska bir oksijen kaynagina gegin

gostergesi yanip
soniiyor ve iinite
calisiyor

2. Ekipman Tedarikginizle irtibat kurun
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BAKIM / TEMIZLIK

/A UYARI

» Temizlik 6ncesinde POC’nin kapatildigindan emin olun ve varsa harici gi¢
kaynaklarinin fisini cekin.

+ Parcalarina AYIRMAYIN ve tamire KALKISMAYIN. icinde kullanici trafindan
servis verilebilecek parca yoktur. Servis i¢in Ekipman Tedarikginizle irtibat kurun.

+ Muhafaza lizerine dogrudan herhangi bir temizleyici PUSKURTMEYIN veya
uygulamayin.

+ Muhafaza agikliklari icine herhangi bir sivinin damlamasina izin VERMEYIN.

» Cihazi temizlemek icin kuvvetli ve/veya yanici kimyasallar KULLANMAYIN.

Gerektigi sekilde temizlik yapin.
Cihaz:
. Hasta bagka bir Oksijen kaynagina baglanmalidir.
. POCyi “OFF” (KAPALIO) pozisyona getirin.
. Temizlemeden 6nce harici glic kaynaginin fisini ¢ekin.
. POC dis yuzeylerini dezenfektan sollsyonla nemlendirilmis bir bezle temizleyin.
Ornegin Sporicidin® Marka Dezenfektan Soliisyonu.
. POC’nin havayla kurumasini bekleyin.
. Tamamen kurumadan POC’yi tagima torbasi icine KOYMAYIN veya
CALISTIRMAYIN.
7. Kullaniimadiginda, POC'yi gres, yag ve diger kontaminasyon kaynaklarinin
bulunmadigi temiz bir bélgede saklayin.
Giris Filtresi:
1. Girig filtresini disariya dogru olan gikan ucundan gekerek gikarin.
2. Filtreyi hafif yumusak deterjanla yikayin. Suyla iyice durulayin ve
tamamen kurumasini bekleyin.
3. Filtre kuruduktan sonra filtreyi sadece kuglk ¢ikintisi disariya ¢ikacak
sekilde muhafazaya geri itin.
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GERi GONDERME

Geri gonderilen Urlnler igin bir Geri Gonderilen Mal Yetkilendirme (RGA) numarasi
gereklidir ve bunun igin Precision Medical, Inc. ile irtibat kurun. Tim geri gdndermeler
hasari 6nlemek i¢in mihlrlenmis kutularda paketlenmelidir. Precision Medical, Inc.
sevkiyat sirasinda hasar géren mallardan sorumlu olmayacaktir. internet (izerinde
www.precisionmedical.com adresinde bulunan Precision Medical, Inc.Geri Génderme
Politikasina basvurun.

Web sitemizde el kitaplari mevcuttur; www.precisionmedical.com

ATMA TALIMATI
Bu cihaz gevre icin tehlikeli elektriksel bilesenler icerebilir. Cihazi standart ¢op icine
ATMAYIN. Elektronik Ekipmanin atilmasi igin yerel atik Yoénetimi ile irtibat kurun.
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SINIRLI GARANTI

VE
YUKUMLULUK SINIRLAMASI

Precision Medical, Inc. Tasinabilir Oksijen Konsantratori POC’nin
(Urtin) su doénem boyunca iscilik velveya malzeme kusuru
bulundurmayacagini garanti eder:

s S
SRR

Tasinabilir Oksijen Konsantratérii  sevkiyat tarihinden itibaren (g (3) yil
Batarya sevkiyat tarihinden itibaren 180 giin
Precision Medical, Inc. normal aginma ve eskimeden veya Uiriiniin herhangi
bir ihmali veya kétii kullanimindan sorumiu DEGILDIR.

Precision Medical, Inc. tamiratin sevkiyat masrafindan sorumiu DEGILDIR.
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iigili dénem icinde bu garantiye uymakta herhangi bir problem
olusursa, Precision Medical, Inc. dnceden yazili duyuruyla ve mallarin
Precision Medical, Inc. talimati ve standart endlstri uygulamasina
gore saklandigi, kuruldugu, bakiminin yapildigi ve calistirildiginin
gOsterilmesiyle ve mallarda herhangi bir modifikasyon, degistirme
veya alterasyon yapilmamasi sartiyla bu tir kusuru masrafini kendisi
O0deyerek uygun tamir veya degistirme yoluyla diizeltecektir.

SOZEL BEYANLAR GARANTI ANLAMINA GELMEZ.

Precision Medical, Inc. veya baska herhangi bir saticinin temsilcileri
bu sbézlesmede tanimlanan Urtn hakkinda stzel garantiler verme
yetkisine sahip degildir ve bu tur herhangi bir beyana guvenilmeyecek
ve bu satig sdzlesmesinin parcasi olmayacaktir. Boylece bu yazi o
sozlesmenin kosullarinin son, eksiksiz ve minhasir bir ifadesidir.

BU GARANTI MUNHASIRDIR VE ACIK VEYA ZIMNIi HERHANGI
BIR SATILABILIRLIK GARANTISI, BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK
VEYA DIGER KALITE GARANTILERININ YERINi ALIR.

Precision Medical, Inc. higbir sekilde kayip, kar, kayip satis veya Kisi
veya malin zarar gdrmesi dahil ama bunlarla sinirli olmamak Gzere, arizi
veya sonugsal hasarlardan sorumlu olmayacaktir. Yukarida belirtildigi
sekilde uyumlu olmama durumunun dizeltiimesi ister s6zlesme, ihmal,
haksiz fiil veya baska duruma bagh olsun Precision Medical, Inc.'in
tum yakamlalUklerini karsilamis olacaktir. Precision Medical, Inc. haber
vermeden herhangi bir Urinun dretimini durdurma veya Urun, materyal,
tasarim veya spesifikasyonlarini degistirme hakkini sakli tutar.
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Precision Medical, Inc. herhangi bir iscilik hatasi veya tapografik hatayi
ceza olmadan diizeltme hakkina sahiptir.
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Precision Medical, Inc.
300 Held Drive
Northampton, PA 18067, A.B.D.
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