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Giriş
Transcend Isıtıcılı Nemlendiriciyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz, Transcend pozitif 
hava yolu basıncı (PAP) terapi cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ağız ve boğaz kuruluğu sıkıntısını gidermek için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir 
üründür.Lütfen talimatların tamamını okuyunuz.

Kullanım Amacı

Transcend Isıtıcılı Nemlendirici , PAP cihazınız ile birlikte kullanılır.PAP cihazının 
verdiği basıncı nemli bir şekilde size iletmek için tasarlanmıştır.Doktorunuza 
danışmadan kullanmayınız.

Yan Etkiler

Lütfen cihazınızın yanında verilen Kullanım Kılavuzunu okuyunuz.

Genel Uyarılar

Not: Uyarılar kullanım kılavuzu boyunca not halinde belirtilecektir.

 Yalnızca bu Kullanıcı Kılavuzunda tanımlanan Nemlendiriciyi kullanın.
 Nemlendirici tek hasta kullanımı içindir.Birden çok hastaya takılırsa enfeksiyon 

riski taşıyabilir.
 Nemlendiriciyi yataktan alt seviyeye koyunuz , yüksekte olursa su hortumdan 

size akabilir.
 Nemlendiriciyi tutarken dikkatli olunuz sıcak olabilir.
 Nemlendiriciyi taşırken dikkatli olunuz içinde su olmadığından emin olunuz.
 Destile veya arıtılmış su koymanız ürünün sağlığı açısından gereklidir.
 Güç çevirici kullanmayınız.
 Yanıcı ve patlayıcı maddeler ile yaklaşmayınız. 

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Semboller 

Dikkat: Kılavuza Danışın.

BF Tipi

Kalite, emniyet ve profesyonel gösteren UL Onay Mührü tıbbi 
ürün imalatı

Üst ve alt sıcaklık sınırları

EC başına elektrikli ve elektronik cihazlar için ayrı toplama
2002/96 / EC sayılı direktif. - Atık Elektrikli ve Elektronik 
Ekipmanlar (WEEE)

Kullanım talimatlarına bakın

Non-Condensing 

Üst ve alt nem limitleri 

Referans veya madde numarası önceliklidir.
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Transcend Isıtıcılı 
Nemlendirici Bileşenleri

1.Su deposu
2.Nemlendirici bölmesi
3.Ayar tuşu
4.Güç girişi
5.Dolum kapağı
6.Güç kablosu
7.Boşaltma bölmesi
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Transcend Isıtıcılı Nemlendirici
Nemlendiricinizi kurmak, kullanmak ve temizlemek için lütfen aşağıdaki bölümleri takip edin.

Nemlendirici Kurulumu

Nemlendiriciyi yatağınızdan alçak ve sağlam bir yere koyunuz. 

Dikkat: Üzerine yanlışlıkla basılmaması için yere koymayınız.

Su Kabını Doldurma

1. Su kabını nemlendiriciden ayırınız.
(Resim 1).

2. Su kabının kapağını açınız.(Resim 2).

3. Su kabına distile su veya arıtılmış su
koyunuz.
(Resim 3).

Not: Max seviyesini geçmeyecek 
şekilde su koyunuz.

4. Su kabının kapağını yerine takınız.

5. Su kabını yerine dikkatlice takınız.

Resim 3

Resim 1

Resim 2
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Dikkat: Su kabı düzgün takılı değilse kırmızı led yanar ve nemlendirici devreye 
girmez.

Dikkat: Su kabını çıkarmadan önce nemlendiriciyi güç kaynağından ayırınız.

Dikkat: Su kabını çıkarırken dikkatli olunuz , sıcak olabilir.

Dikkat: Aşırı doldurma suyun taşmasına neden olabilir.

Dikkat: Yeniden su kabını takarken dikkatli olun , tam oturduğundan emin 
olunuz.

Nemlendiriciye Güç Verme

Nemlendirici aparatı güç kaynağı ile birlikte verilir,bu güç kaynağı yalnızca 
nemlendirici içindir.

Nemlendiriciyi çalıştırmak için güç 
kablosunu cihaza ve ardından diğer 
ucunu prize takınız.(Resim 4)

Not: Yeşil renkli led nemlendiricinin çalıştığını gösterir.

Not: Nemlendiriciyi sadece AC güc kaynağı ile çalıştırınız.

Dikkat: Nemlendiriciyi güç dönüşütürücü veya gerilim trafosu ile birlikte 
kullanmayınız.

Dikkat: Sadece Transcend cihaz ve nemlendiriciyle birlikte verilen güç kaynağını 
kullanınız.

Resim 4
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Terapiyi Başlatma

Transcend Mobil güç adaptörü , 
transcend batarya , yada priz ile güç 
sağlanabilir.

5. Güç düğmesine basarak terapiye başlayabilirsiniz.

1. Hava hortumunun bir ucunu nemlendiricinin hava çıkışına bağlayın. 
Hortumun diğer ucunu kullanıcı arayüzüne bağlayın.(Resim 5)

2. Nemlendirici uygun hortum ile birlikte kullanılır.

3. Maskenin terapiye başlamadan önce sıkıca bağlandı-
ğından emin olunuz.

4. Güç düğmesine basarak terapiye başlayabilirsiniz. 

Cihazın arkasındaki LED'lerden nemlendiricinin hazır olup olmadığını takip
edebilirsiniz.

Yeşil renk = Hazır

Kırmızı renk = Hata Var

Not: Nemlendiricinin nem ayarını
0 ile 5 arasında değiştirebilir,bulun-
duğunuz ortama göre ayarlayabilirsi-

niz. .

Resim 6

Hortum Girişi
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Terapiyi Bitirme

1.Terapiyi bitirmek için güç düğmesine basınız.

Not: 1 dakika içerisinde yeşil led ışığının sönmesi 
gerekmektedir.
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1. Nemlendiriciyi güçten ayırın ve soğumasını bekleyiniz.

2. Cihazı Nemlendiriciden ayırınız.

a. Periyodik temizleme
• Dış yüzeyini nemli bir bez ile
siliniz.Cihaza fiziksel hasar
vermemek için fazla bastırmayınız.

• Tamamen kuruyana kadar kuru
bir bez ile siliniz.

b. Günlük Temizleme:

• Su kabını nemlendiriciden ayırınız.

• Su kabının içini kireçlenmemesi için
temizleyiniz.

• Su kabının kireçlenmemesi için
destile su kullanmanızı öneriyoruz.

• Su kabını tekrar takınız.

c. Aylık Temizleme
6 AYDA 1 KEZ CİHAZINIZI 

BAKIMA GETİRİNİZ.

Bakım ve Temizleme
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Servis
PAP Cihazınızın 6 ayda bir bakıma gelmesi gerekir , bakım için yetkili servise 
getirebilirsiniz.

Teknik sıkıntılar ile ilgili yetkili servisten her zaman destek alabilirsiniz.

Teknik Özellikler
Boyut (UxGxY) 22.8 cm x 13.9 cm x 11.9 cm

Ağırlık Boş : 998 gram
Su ile : 1400 gram

AC Güç Girişi 100-240V, 50-60Hz

Su Haznesinin Alabileceği Su Seviyesi 325 mL 

Çalışma Aralığı 4 to 20 cm H2O 

Isınma Süresi Sıcaklık ayarına göre en fazla 1 saat

Basınç Düşüşü 0.375 cmH2O @ 50 LPM 
(Dakikada)

Maximum Basınçta Olacak Gaz 
Kaçağı

4.85 LPM 

Maksimum Gaz Sıcaklığı : 25°C

Ses Seviyesi
(@10 cmH2O basınç) 37.0 dB 

Ses Seviyesi 
(@8 cmH2O basınç) 29.0 dB 

Maksimum ısıtma tabakası sıcaklığı
55°C
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Nemlendirici Performansı

CPAP Basıncı Nem
Ayarı

Mutlak Nem 
(%)

Geçerli Sistem 
Çıkışı (mg/L)

4 cmH2O 

1 80% 12 

2 82% 

3 >90%

4 >95%

5 >95% 21 

12 cmH2O 1 65% 14 

2 67% 

3 70% 

4 >75%

5 >75% 14 



Sayfa 13 Transcend Isıtıcılı Nemlendirici Kullanım Kılavuzu

Depolama ve Taşıma
-20-60°CSıcaklık Aralığı

Nem Aralığı 10-90% MN

Çalışma Koşulları : 
5-35°C

5-35°C

Ortam Sıcaklığı

Gaz Giriş Sıcaklığı

Nem Aralığı 10-80% RH

Sorun Giderme
Problem Problem Sebebi Çözüm

Nemlendirici 
açılmıyor.

Yanlış kurulum 1. Cihazın tam olarak yerine oturduğundan emin
olunuz.

2. Güç kaynağını kontrol ediniz.

Nemlendirici suyu 
ısıtmıyor.

Yanlış kurulum Kılavuzdan kontrol edip tekrar kurulum yapınız.

Nemlendiricinin 45 saniye bir ısınma süresi 
vardır onu bekledikten sonra tekrar kontrol 
edebilirsiniz.
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Problem Problem Sebebi Çözüm

Cihaz açılıyor 
fakat çalışmıyor.

Hava kaçağı 
nedeniyle 
cihaz kapalı

1. Hortum ile maskenin arasındaki bağlantıyı
kontrol ediniz.

2. Maskeyi yüzünüze iyice oturtun.

3. Su haznesinin tam olarak yerine
oturduğundan emin olunuz.

4. Pap cihazı ile nemlendirici arasındaki
bağlantıyı kontrol ediniz.

Kırmızı led 
yanıyor.

Su seviyesi 
düşük veya su 
haznesi 
nemlendirici-
den ayrılmış

1. Su haznesinin nemlendiricinin gövdesine
düzgün biçimde takıldığından emin olun.

2. Su doldurunuz.

Yüzüme su geliyor. Nemlendirici 
yataktan 
yüksekte veya 
ayarı çok 
yüksek

1. Nemlendiriciyi alçağa koyunuz.

2. Nemlendirme ayarını düşürünüz.

Hava nemli gelmiyor. Nemlendirici 
çalışmıyor 
veya ayar çok 
düşük

1. Nemlendirme ayarını yükseltiniz.

2. Yetkili servisle iletişime geçiniz.

Hava çok nemli geliyor. Ayar çok 
yüksek

1. Ayarı düşürünüz.

Su haznesi 
su akıtıyor.

Su haznesi
çatlamış veya 
kırılmış olabilir.
Kapak doğru 
şekilde 
kapanmamış 
olabilir.

1. Su haznesini değiştirmeniz gerekebilir.

2. Kapağı kontrol ediniz.

3. Yetkili servisle iletişime geçiniz.
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