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1. GIRIS

Sarjli sit pompasi, benzersiz tasarimi ile sit sagiminizi daha konforlu hale getirir.

Yumusak masaj yastigl tasarimi ile bebegin emme hareketi taklit edilir ve anne sitinin sessizce,
nazik ve hizli bir sekilde akmasini saglar. Pompa kompakttir ve montaji kolaydir. Tim pargalar bulasik
makinesinde gilivenle temizlenebilir. DQ-D069 Model siit pompasi Bisfenol A (BPA)* icermez.

Anne siti, bebekleri enfeksiyon ve alerjiden koruyan antikorlar icerir ve bebegin ihtiyaclarini
tiimuyle karsilar. Emzirme uzmanlari, anne sttliniin bir yasinin altindaki bebekler icin en iyi besleyici

besin oldugunu séyliyor.
Dogumdan alti ay sonra bebekler anne siitiine devam edebilir ve yavas yavas ek gida ile

beslenebilirler. Stit pompasi emzirme slirenizi uzatmaya yardimci olabilir. Anne siitiinii sagip
saklayabilirsiniz, bu sayede kendiniz emziremeseniz bile bebeginiz anne siitii ile beslenebilir.
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* BPA, bazi ¢calismalar tarafindan hormonel etkileri nedeniyle endise yarattigi icin ¢cevre ve insan saglgi
agisindan tartismalara neden olmustur.



2. PARCA KILAVUZU

1. Toz Kapagi 4. Silikon Diyafram 7. Biberon agzi

2. Masaj Minderi 5. Valf 8. Pompa Motoru

3. Konnektor 6. Biberon 9. Kablo ve Adaptér
A (3 2 1




3. HAZIRLIK VE MONTAJ

ilk kullanimdan &nce tiim bilesenleri 'Temizlik ve Dezenfeksiyon' bélimiine gére temizleyin ve

dezenfekte edin. Her kullaniminizdan 6nce tim bilesenler dezenfekte edilmelidir.

3.1 Pompa Montaji
Not: Siit pompasinin tiim bilesenlerini sterilize ettiginizden ve temizlenen bilesenlere dokunmadan

once ellerinizi iyice yikadiginizdan emin olun.
ipucu: Pompa i1slakken montaj daha kolay olabilir.

LUTFEN ASAGIDAKi MONTAJ SEMASINI DiKKATLICE OKUYUNUZ.

e

2. Konektorli tamamen sabitlenene kadar

biberonun (izerinde cevirin.

1. Valfi konektoérin alt kismina yerlestirin.

4.Pompa motorunu konektoriin Gst kismina
yerlestirin. Sabitlemek icin asagl dogru bastirin

3.Diyaframi konektorin Ust kismina yerlestirin
Sabit oldugundan emin olmak igin diyaframi

asagl dogru bastirin.
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5. Masaj yastigini gégis kalkaninin huni kismina yerlestirin, iceri itin ve yastigin miilkemmel sekilde
oturdugundan emin olun, kalan havayi ¢ikarmak icin yapraklara bastirin, son olarak gii¢
adaptoriinii motora baglayin.

4. YAYGIN SORULAR VE COZUMLERI

Emme eksikligi Silikon diyafram ve yaprak pedlerinin siit emme cihazi ana gévdesine
sikica takildigindan emin olun. Valfin hasar goriip gormedigini kontrol
edin (temizlik sirasinda ovalamayin).

Sut ememiyor Yeterli emme, gbglis pompasinin tam montajinin saglanmamasi
sebebiyle yapilamiyor. Montaji dogru sekilde yapin, rahatlayin ve tekrar
deneyin. Tekrarlanan denemelerden sonra siiti sikabilirsiniz

Sagim sirasinda meme Asiri kuvvet uygulanmis olabilir.

agrisi Once yiiksek dereceli masaj stimiilasyonu ile masaj yapabilir ve
ardindan anne siiti moduna gegebilirsiniz.

Ayrica bir saglik uzmanina veya emzirme uzmanina danisabilirsiniz.

5. SUT SAGIMI SURESI

Emzirme ve beslenme siiresi normale donene kadar (uzmanlar séylemedigi slirece) beklenmesi
(bebek dogduktan en az 2 ila 4 hafta sonra) onerilir.

istisnai durumlar: Bebegi hastanede emzirmeniz gerekiyor.

GOgus agriniz (agri veya sislik) oldugunda, agriyi hafifletmek ve bebegin daha kolay emmesine
yardimci olmak icin beslenmeden dnce veya 2 emzirme arasinda az miktarda st sagabilirsiniz.

Meme ucu agrili veya catlaksa meme ucunun iyilesmesi icin pompayi kullanabilirsiniz.



Bebeginizden gegici olarak ayrisiniz ancak yeniden birlesme sirasinda emzirmeye devam etmek
istiyorsaniz, sit salgisini uyarmak icin diizenli olarak siit sagmalisiniz.

6. BASARILI SUT SAGIMI iCiN iPUCLARI

Anne siitliniin sagimi icin giiniin en uygun zamanini segmelisiniz. Ornegin, sabah siitiin zengin oldugu
zaman.

is yerinizde molalarinizda siitiiniizii sagabilirsiniz. Pompayi kullanmaya alisana kadar birkac kez
denemeniz gerekebilir. Neyse ki, DQ-S069 siit pompasinin montaji ve kullanimi kolaydir ve kisa
sirede anne sitlinlzd sagabilirsiniz.

ilk kullanimdan &nce operasyona asina olmak icin ve aceleye getirilmeyen ve rahatsiz edilmeyeceginiz
bir zaman secin. Bebeginizin fotograflari 'emzirme' refleksinin gelismesine yardimci olur. Sicak
ortamlar daha rahat siit sagimina yardimci olur. Sagimi banyodan sonra yapmak veya sagimdan 6nce
birkac¢ dakika boyunca gogsiiniize isitilmis bir havlu koymak, siireci kolaylastirir.

islem sirasinda agri hissederseniz emzirmeyi birakin ve emzirme uzmanlarina danisin.

7. MODLAR VE MODLAR ARASI GECISLER

e Emzirme modu (toplam 9 seviye)

* Sagim/Pompalama modu (toplam 9 seviye)

¢ Masaj modu (toplam 9 seviye)

Her tiklamada ekran mevcut seviyeyi gérintiler. Seviyeyi 1-9 arasinda arttirip azaltabilirsiniz.

* Acma/kapama digmesine bastiginizda tirin emzirme modunda agilir. Ayni digmeye bir kere daha
basarak ‘Sagim/Pompalama’ moduna, bir kere daha basarak ‘Masaj’ moduna gecebilirsiniz.

Uzun sire basil tuttugunuzda Griin kapanir. Makine varsayilan olarak 30 dakika icinde otomatik
olarak kapanir. Pil ekrani sarj oldugunda yanip s6necektir. Tam sarjdan sonra tam 1zgarayi
gosterecektir.

8. KULLANIM TALIMATLARI

1. Ellerinizi iyice yikayin ve géguslerinizin temiz oldugundan emin olun.

Rahatlayin ve rahat bir sandalyeye oturun. (Sirtinizi desteklemek icin bir yastik kullanabilirsiniz)
Yaninizda bir bardak su bulundurdugunuzdan emin olun.

2.Memeyi nazikce tutun, trompet kapagini takin ve gégstiniiziin ortalandigindan ve masaj emzirme
yastiginda sizdirma olmadigindan emin olun.



3. Acma/Kapama digmesine bastiginizda ekran agilir, pompa otomatik olarak emzirme moduyla
baslar. Ekranin sag ve sol kenarindaki ok isaretleri ile glicli arttirabilir veya azaltabilirsiniz.

Sut akmaya basladiginda, sagim/pompalama moduna ge¢mek icin mod donistirme tusuna basin
(pompayi calistirmak icin bastiginiz). Ekranin sag ve sol kenarindaki ok isaretleri ile en rahat emme
gliclinl ve pompalama sikligini segebilirsiniz.

Not: En yliksek emis glictini kullanmaniza gerek yoktur, sadece kendinizi rahat hissettiginiz emis
glcind kullanin.

4. Sagiminizi bitirdikten sonra siit pompasini kapatin ve ana gévdeyi pompadan dikkatlice ¢ikarin.

5. Besleme/saklama islemine hazirlanmak icin siseyi pompanin ana gévdesinden sokiin. Diger
kullanilmis gbglis pompasi parcalarini temizlemek icin 'temizlik ve dezenfeksiyon' bolimiindeki
talimatlari izleyin.

9. TEMIZLIK ve DEZENFEKSIYON

ilk kullanimdan énce litfen siit pompasini temizleyip dezenfekte edin. Her kullanimda tiim pargalari
temizleyin. Pompayi ve valfi tamamen ¢ikarin.

Valfini sokiip temizlemeye dikkat edin. Valf hasar goriirse pompa dizgin ¢alismaz. Valf ¢cikarmak icin
valfin klguk tarafini yavasca cekin. TiUm pargayi sicak su ve bir miktar deterjanla temizleyip iyice
durulayin. Valfi temizlemek igin, birkag damla temizleme sivisi ile temiz suya hafifce siirlin, valfe
herhangi bir nesne sokmayin. Tim pargalari dezenfekte etmek i¢in 6zel bir sterilizasyon tavasi
kullanin veya kaynar suda 5 dakika kaynatin.

10. MEME SUTUNUN SAKLANMASI ve ISITILMASI

Anne Siitiintin Saklanmasi

Sit sagim islemi bittiginde, saklama torbasini sikica kapatin, hemen sogutun veya dondurun. Anne
sitl soguk hava depolarinda 48 saat, dondurucuda ise 3 ay saklanabilmektedir.

Sitd Isitma

Anne sltlni ¢ozdlrdikten sonra sit isiticisi veya ilik su ile isitin, besin kaybi olmamasi igin
mikrodalga veya kaynar su kullanarak isitmayin.

A DIKKAT

1.Anne sitini dondurmak istiyorsaniz, stiti saklayacaginiz posetin/kabin tamamini doldurmayin.
3/4't kadarini doldurun ve buzun genlesmesi icin yeterli alan birakin.



2. Anne sitinin besin maddelerini korumak igin, donmus stitl bir gece 6nce dondurucuya koyun ve
¢Ozin, siseyi veya torbayi isitmak icin tlik su (37 dereceden diisiik) kullanin.

3. Siseyi veya torbayi yavasca sallayin, boylece yag ayrimi siite esit sekilde karisabilir.

4. Dondurulmus sitli mikrodalgaya veya kaynar suya koymayin, boylece besin kaybini dnlemis
olursunuz.

5. Cozllmis anne sutl tekrar dondurulmaz, litfen taze anne sitlind ¢ozldlmds sitle karistirmayiniz.

6. Sisedeki sut, valfi (6rdek gagasi valfi) asacak kadar dolu olmamalidir.

f UYARILAR

Bu drin kisisel bir Grlindiir, saghg etkilememesi icin baskalari ile beraber kullanmayiniz.
Parcalari gikarirken veya takarken dikkatli olun, asiri gii¢ kullanmayin. Bu {riin sicak glinese maruz
birakilmamali ve ¢ocuklarin ulasamayacagi yerlere konulmalidir.

Ana motorun yikanmasinin kesinlikle
yasak oldugunu unutmayin!

1. Eger kulplar, emme ¢ubuklari ve diger bilesenler satin alma tarihinden itibaren bir yil icinde
hasar gérmusse, yenileri ile degisim yapilabilir.
Satis sonrasinda Urlnin diger pargalari hasar gérmusse dagitim magazalarindan satin almaniz
gerekmektedir. Clinki diger sarf malzemelerinin pargalari garanti kapsaminda degildir.

2. Ucretsiz yedek parcalar liitfen satis sonrasi servis kartini ve satin alma sertifikasini gdsterin.

Garanti kapsami disindaki durumlar:

e Dikkatsiz veya yanhs kullanimdan kaynaklh hasarlar.
e Garanti kartinin kaybolmasi veya hasar gérmesi.
e Dogal afet unsurundan kaynaklanan hasarlar.
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